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Le diabète est une maladie sévère par ses complications et son contrôle nécessite une
collaboration active du patient. Le continuous glucose monitoring system (CGMS) est un
appareil qui permet d’obtenir des valeurs de glycémies toutes les cinq minutes pour un
maximum de trois jours. L’objectif était de vérifier si l’utilisation de cet appareil améliore
le contrôle glycémique et modifie la perception de la personne diabétique (type 1 ou 2) face
aux glycémies capillaires. Cette étude comporte deux volets. Dans le premier, nous avons
réparti 16 sujets en deux groupes de façon aléatoire. Un groupe ayant utilisé le CGMS
pendant trois jours et l’autre ayant eu la surveillance glycémique habituelle. Les
participants, y compris ceux qui n’ont pas utilisé le CGMS, ont rempli un journal de leur
alimentation et activité physique pendant ces trois jours. Une visite médicale a eu lieu
moins de deux semaines après le début de l’étude pour l’ajustement du traitement du
diabète en fonction des résultats du journal, ainsi que des données du CGMS selon le
groupe. Les visites médicales se sont répétées à la suite selon la fréquence usuelle soit à
trois et six mois. Les hémoglobines glyquées (HbAIc) ont été faites à zéro, trois et six
mois. Un questionnaire élaboré pour évaluer la fréquence et l’importance des glycémies
capillaires a été auto-administré au moment de la randomisation, puis deux semaines et trois
mois plus tard. Dans le deuxième volet de notre étude, nous avons révisé les dossiers de 37
sujets qui ont utilisé le CGMS et pour lesquels des HbAlc à trois ou six mois
subséquemment étaient disponibles. L’objectif était de vérifier s’il y avait convergence de
ces résultats avec ceux du volet randomisé. Dans les deux volets, les recommandations
faites lors de la visite médicale de deux semaines ont été répertoriées. Leur suivi a été
vérifié lors de la visite de trois mois. Dans les deux volets, le suivi des recommandations
suite à l’utilisation du CGMS était entre 50 et 66%. Dans les deux volets il n’y a pas eu de
différence statistiquement significative des HbA1C soit : 7,68% vs 7,4% pour le volet
randomisé et 7,55% vs 7,68% pour le deuxième volet. Cependant, la puissance de l’étude
était faible. Le questionnaire n’a pu mettre en évidence de changement de perception des
patients à l’égard des glycémies capillaires. En conclusion, nos résultats ne nous ont pas
penTus de conclure à une efficacité du CGMS pour améliorer le contrôle du diabète.
Mots clé : CGMS, glycémie capillaire, éducation, autosurveillance glycémique
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Résumé anglais
Diabetes is a disease with a severe burden. The continuous glucose monitoring system
(CGMS) makcs available glycernia every 5 minutes for 3 days. The objective was to see
if the use of CGMS could improve the control of diabetes and if it could change the
perception of the diabetic person about the self-monitoring of bÏood glucose. Our study
consists of two parts. In the first one, we randomized 16 subjets into two groups, one
that used the CGMS and the other which didn’t. The subjects from both groups
completed a diary of their nutrition and physical activities. They saw the doctor within
two weeks afier the beginning of the study to adjust their diabetic treatrnent in reference
to their diary or to the data of CGMS, if they had it. Other medical visits were three and
six months later as is usually done. The HbAlc tests were done at zero, three and six
rnonths. At the randomisation, and later at the two week and the three month monitoring
sessions, the subjects fihled out a questionnaire about the frequence of self-monitoring
blood glucose and the perception of the importance to do so. In the second part of the
study, we revised 37 charts where the CGMS was used and where there was at least an
HbAlc at three or six months afier its utilisation. The objective was to see if there was a
convergence of those resuits with those of the randomized part. In both parts we
evaluated the recommandations done after the CGMS at the two week visit, and the
extent to wich they were followed by the participants at the three rnonth visit. In both
parts ofthe study there were no statistically change in the HbAlc: 7,68% vs 7,4% in the
first part and 7,5 5% vs 7,68% in the second part. We have to say that the power of the
study was low. In both parts the compliance to the recommandations was between 50
and 66%. In the randornized part, the questionnaire didn’t indicate any change in
perception. Our resuÏts didn’t find that using CGMS improved diabetes controÏ.
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1. Introduction
7La prévalence du diabète est en croissance dans la population. Son contrôle est essentiel
pour prévenir les complications qu’il entraîne. Malgré ces faits reconnus dans la
communauté médicale, à peine la moitié des diabétiques traités ou suivis par un médecin
ont un contrôle jugé optimal selon les lignes directrices canadiennes du traitement du
diabète.
Les difficultés rencontrées pour réaliser un tel contrôle sont principalement l’observance
au traitement, la fréquence des hypoglycémies qui augmente avec l’amélioration du
contrôle et l’insulinothérapie qui n’est pas aussi perfonriante que l’insuline endogène.
Plusieurs stratégies ont été élaborées dans les dernières années pour améliorer le
contrôle du diabète sans augmenter le risque d’hypoglycémie.
Pour l’observance, une amélioration de l’information générale par la mise en place de
centres d’enseignement pour personnes diabétiques a été réalisée. Les données décrivant
les étapes nécessaires dans le cheminement de l’individu avant qu’il n’effectue un
changement de comportement ont été appliquées dans un programme d’enseignement
pour diabétiques. Des techniques de psychothérapie ont aussi été utilisées.
Au niveau de la médication on a observé une amélioration du contrôle du diabète avec le
metformin même pour des personnes atteintes du diabète de type 1. Des mesures encore
plus efficaces ont vu le jour avec la mise en marché d’insulines analogues de l’insuline
humaine. Les premières sont des insulines ultrarapides, la lispro et l’aspart, qui imitent
mieux l’effet de l’insuline endogène que les insulines régulières. Elles améliorent les
glycémies postprandiales tout en diminuant les risques d’hypoglycémies avant le repas
suivant.
Plus récemment, des analogues de l’insuline humaine mais à action lente, la glargine et
la deternir, ont été disponibles. Comparativement aux insulines intermédiaires, ces
insulines ont un profil d’action plus compatible avec une insuline basale soit une action
prolongée sans pic d’action. Elles permettent une diminution des hypoglycémies
nocturnes avec une meilleure stabilité de la glycémie du matin tout en conservant un
3contrôle comparable à l’utilisation d’une insuline inteniiédiaire, ou légèrement
supérieur.
Également, l’expertise au niveau des pompes à insuline sous-cutanée en continu s’est
améliorée. Ces appareils, dont la technologie est plus fiable, sont plus faciles à utiliser
que dans les années 1970. L’utilisation des insulines ultrarapides dans la pompe à
insuline sous-cutanée en continu améliore le contrôle obtenu comparativement aux
insulines régulières particulièrement au niveau de la diminution des hypoglycémies,
tout en atteignant un contrôle comparable ou légèrement amélioré.
La venue des glucomètres a aussi permis de mieux assurer le suivi des personnes
diabétiques. Récemment, des appareils qui mesurent la glycémie en continu ont fait leur
apparition. Cette technologie permet d’enregistrer 28$ glycémies pendant 3 jours et de
les analyser à la suite. Certains auteurs ont rapporté des améliorations du contrôle du
diabète après l’utilisation de ces appareils. D’autres pensent qu’en mettant à jour des
profils glycérniques accessibles aux patients, ceux-ci peuvent améliorer leur observance
au traitement.
La question posée dans ce travail est si effectivement l’utilisation de cet appareil. dans
un contexte clinique, permet une amélioration du contrôle du diabète et si elle entraîne
des changements de comportement relativement à l’auto-contrôle par le patient.
2. Revue de la littérature et objectifs du mémoire
5Cette revue de la littérature traitera des différents aspects reliés au diabète concernant ce
travail. Il y sera discuté de la relation entre le contrôle du diabète et les complications,
des moyens pharmacologiques pour optimaliser le traitement du diabète insulino-traité,
des glycémies capillaires. Une revue de la littérature plus approfondie a été faite au sujet
du continuous glucose monitoring system (CGMS).
2.1. Relations entre le contrôle du diabète et complications
Le diabète est une maladie dont la prévalence et l’incidence augmentent d’année en
année. Grâce entre autres aux études du Diabetes Control and Complications Trial
(DCCT) et du United Kingdorn Prospective Diabetes Study (UKPDS), on sait
maintenant qu’améliorer le contrôle du diabète permet une diminution des complications
principalement microvasculaires soit la rétinopathie, la néphropathie et la neuropathie.
L’étude DCCI impliquait 1441 personnes atteintes de diabète de type 1 randomisées en
traitement intensif ou en traitement conventionnel. Le traitement intensif consistait en
insuline administrée via une pompe à insuline sous-cutanée en continu ou 3 injections
sous-cutanées d’insuline par jour ou plus. Les doses étaient déterminées en fonction des
glycémies capillaires faites au minimum 4 fois par jour dont une fois par semaine la
nuit. Les doses variaient aussi en fonction de l’exercice physique et de l’apport
alimentaire. Le traitement conventionnel consistait en I ou 2 injections d’insuline par
jour avec un dosage de glucose urinaire ou capillaire une fois par jour. Après un suivi
moyen de 6,5 ans, le groupe bénéficiant du traitement intensif a vu sa moyenne de
l’hémoglobine glyquée (HbAlc) diminuer de 9% à 7% comparativement à celle du
groupe soumis au traitement conventionnel qui est demeurée stable à 9% tout au long de
l’étude. Dans le groupe avec traitement intensif, il y a eu une diminution de 76%
d’apparition de rétinopathie dans un sous-groupe sans rétinopathie à l’entrée de l’étude
et de 47% d’apparition de rétinopathie sévère ou de rétinopathie proliférative dans le
sous-groupe avec rétinopathie de base à l’entrée de l’étude. Également, il y a eu une
diminution de 39% d’apparition de microalburninurie et une diminution d’apparition de
protéinurie de 54% ainsi qu’une diminution de 60% d’apparition de neuropathie dans le
groupe avec traitement intensif comparativement au groupe avec traitement
6conventionnel [1]. 11 s’agissait de la première étude d’envergure qui démontrait
l’importance de maintenir la glycémie dans des valeurs près de la normale chez des
diabétiques de type 1. Cependant cette étude s’adressait à des personnes très motivées et
aptes à bien comprendre les notions de base (glucides, actions de l’insuline, effet de
l’exercice) pour ajuster judicieusement leurs insulines. De plus, elle a nécessité des
ressources importantes pour l’enseignement et le suivi de ces sujets. À cette époque on
se questionnait sur la reproductibilité de cette étude. Aujourd’hui, la majorité des
diabétiques de type 1 sont traités comme dans le DCCT quoique les ressources pour un
suivi aussi efficace que dans cette étude restent insuffisantes.
L’étude de UKPDS consistait en 3867 nouveaux diabétiques de type 2 randomisés en
traitement intensif ou conventionnel. Le traitement intensif consistait en un contrôle
maintenant la glycémie à jeun inférieure à 6 mrnol/Ï en utilisant une sulfonylurée ou de
l’insuline. Le traitement conventionnel consistait en un plan alimentaire et si la glycémie
s’élevait au-dessus de l5mmol/Ï il y avait randomisation entre une insulinothérapie ou
l’utilisation d’une sulfonylurée. Après 10 ans de suivi, l’HbAlc du groupe avec
traitement conventionnel était à 7,9% versus 7% pour le groupe au traitement intensif
Cette diminution a entraîné une diminution de 25% du risque de complications
rnicrovasculaires [2]. Cette étude venait confirmer que l’on pouvait extrapoler les
données du DCCT sur les bénéfices d’un meilleur contrôle glycémique aux diabétiques
de type 2.
L’impact sur les maladies macrovasculaires de l’amélioration isolée de la glycémie est
moins spectaculaire car dans les 2 études précitées il n’y avait pas de différence
statistiquement significative pour les complications macrovasculaires. Il est vrai que
dans l’étude Epidemiology of Diabetes Intervention and Complications (EDIC) qui est
la suite du DCCT où 93% des sujets du DCCT ont été traités par un traitement avec
multiples injections d’insuline ou pompe à insuline sous-cutanée en continu, on a
remarqué une diminution de 50% du risque de maladie cardiaque, mais pour un risque
absolu de 0,4/100 patients-années dans le groupe intensif contre 0,8/100 patients-années
dans le groupe conventionnel [3]. Dans le DCCT/EDIC la population étant jeune, le
7nombre d’événements est restreint ce qui rend difficile la démonstration d’un impact
majeur car le nombre de sujets à traiter pour éviter un événement cardiovasculaire est
plutôt élevé. Le suivi doit peut-être être poursuivi pour voir si, à plus long terme, la
différence entre les 2 groupes s’amplifie.
Dans le UKPDS, le suivi moyen de 10 ans était peut-être aussi trop court pour pouvoir
démontrer une différence statistiquement significative entre le groupe au traitement
intensif et celui au traitement conventionnel. De plus, le contrôle s’est détérioré
progressivement dans les 2 groupes si bien que pour la période 5-10 ans, la médiane de
l’HbAlc dans le groupe intensif était de 7,5% et pour la période de 10-15 ans, elle était
de 8,1% tout en maintenant une différence d’environ 1,1% de 1’HbAlc entre les 2
groupes. Si on avait réussi à maintenir le contrôle souhaité dans le groupe intensif, la
différence entre les groupes aurait possiblement été plus importante.
Dans les études épidémiologiques, la relation entre la glycémie et les complications
microvasculaires et macrovasculaires est différente. En effet, le risque des complications
microvasculaires augmente de façon plus importante à partir d’une glycémie à jeun
supérieure à 7,0 mmo/t ou une HbA le supérieure à 6% environ comparativement au
risque des maladies cardiovasculaires qui augmente à partir d’une HbAlc de 5% soit à
des glycémies considérées normales [4, 5]. Ceci peut être le reflet de processus
pathophysiologiques différents expliquant une plus grande difficulté à obtenir une
amélioration au niveau des maladies cardiovasculaires en améliorant la glycémie
qu’avec les complications microvasculaires. Par contre, une étude portant sur des
diabétiques de type 2 présentant une microalbuminurie moyenne de 80 rng/24 heures a
comparé un traitement intensif qui combinait plus souvent de l’aspirine, des inhibiteurs
de l’enzyme de conversion (JECA) ou des antagonistes du récepteur de l’angiotensine II
(ARA), des statines, en plus d’un traitement plus agressif du diabète par rapport à un
groupe bénéficiant d’un traitement conventionnel. Cette étude a démontré une
diminution de 50% d’apparition d’événements cardiovasculaires. Le nombre d’individus
traités pour éviter un événement cardiovasculaire n’était que de 5 individus. Ces
résultats sont très concluants : bien que le nombre de sujets était petit, la population était
$bien décrite et correspondait à un profil rencontré fréquemment chez les diabétiques. De
plus les mesures entreprises (aspirine, statines, IECA/ARA) sont relativement simples
pour en arriver à ne devoir traiter que 5 individus pour éviter un événement
cardiovasculaire [6].
Donc une amélioration isolée de la glycémie améliore le pronostic au niveau des
complications microvasculaires et peut améliorer le pronostic au niveau des
complications macrovasculaires, particulièrement si elle est associée à d’autres mesures
agressives de contrôle des facteurs de risque de la maladie cardiovasculaire.
2.2. Optimalisation du traitement du diabète
Obtenir un contrôle adéquat du diabète n’est pas chose facile. Dans l’étude du DCCT,
on a démontré que même dans un contexte de recherche, seulement 44% des participants
avaient atteint les cibles souhaitées soit une HbAlc inférieure à 6% à au moins une
reprise et moins de 5% ont maintenu une telle moyenne en dépit de visites mensuelles et
d’appels téléphoniques pour aider à améliorer le contrôle du diabète [1]. Ce suivi
privilégié est difficilement réalisable dans un contexte clinique comme le démontre
l’étude EDIC qui a poursuivi l’étude DCCT. Dans le EDIC, les HbAlc du groupe
intensif se sont détériorées d’une moyenne de 7,4% à la fin du DCCT jusqu’à 7,9% à la
fin du EDIC [3]. Le UKPDS a démontré que malgré l’augmentation du nombre et de la
dose des médicaments par patient, le contrôle du diabète se détériorait progressivement
avec les années. Cependant pour pennettre de différencier les différents agents étudiés
dans cette étude, on tardait à intensifier le traitement ce qui a pu contribuer en partie à
une diminution du contrôle. Aux Etats-Unis, une étude observationnelle utilisant le
National Health And Nutrition Examination Survey (NHANES) (1988-1994) et le
Behavioral Risk factor Surveillance System (1995-2000), rapporte que dans les 10
dernières aimées la proportion des personnes se disant diabétiques avec une HbAlc
supérieure à 9% est demeurée la même et que la moyenne de l’HbAlc est toujours
identique quoique plus de personnes (32% contre 47%) ont une HbAlc entre 6 et 8%
[7]. Au Canada, une étude nationale transversale étudiant 2430 patients suivis par 243
9omnipraticiens a permis de démontrer que la moyenne de l’HbAlc était de 7,3% avec
49% des personnes avec une HbAlc supérieure à 7% [8]. Cette moyenne dans la
population en général est probablement moindre puisque ces données proviennent de
médecins qui ont accepté de participer à l’étude et il peut y avoir eu un biais de sélection
à savoir que les médecins plus intéressés au traitement du diabète sont plus enclins à
accepter de participer à cette étude. Également, s’ils sont plus intéressés peut-être
suivent-ils mieux les recommandations que d’autres omnipraticiens et qu’en
conséquence leurs patients sont mieux contrôlés.
Quels sont les obstacles à obtenir un contrôle adéquat? La nécessité d’éviter les
hypoglycémies est probablement un obstacle majeur. Les personnes dans le groupe
intensif de l’étude du DCCI ont eu 3 fois plus d’hypoglycémies sévères (nécessitant
assistance) soit 62/100 patients-années que dans le groupe conventionnel avec 19
hypoglycémies sévères/l00 patients-années [1]. Dans le UKPDS, on a aussi noté plus
d’hypoglycémies dans les groupes intensifs. Au total en 10 ans. 2,3% des personnes
sous insuline ont eu au moins une hypoglycémie sévère par année [2]. L’observance au
traitement soit au niveau du plan alimentaire, de l’exercice physique, de la prise de la
médication ainsi que de la vérification des glycémies et l’efficacité du traitement sont
aussi des éléments importants.
Comme le montre ces recherches, on tente donc de trouver des méthodes qui vont
permettre une amélioration du contrôle du diabète tout en minimisant le risque
d’hypoglycémie. Déjà avec le DCCT on a démontré que 4 injections d’insuline par jour
avec le calcul des glucides et l’ajustement de l’insuline en fonction des glucides ingérés
amélioraient le contrôle du diabète, comparativement à 2 injections par jour d’insuline
avec des doses fixes d’insuline.
L’utilisation du rnetformin en association avec l’insuline a permis de diminuer les doses
d’insuline et d’améliorer le contrôle du diabète. Le metforrnin agit en diminuant la
gluconéogenèse hépatique, ce qui peut expliquer son avantage à être utilisé chez les
sujets sous insuline et à pouvoir diminuer les doses d’insuline tout en améliorant le
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contrôle. L’utilisation du metforrnin présente aussi un avantage pour le contrôle du
poids. L’effet au niveau du poids est moins bien compris, possiblernent en raison de
certains effets secondaires comme la nausée, diarrhée ou goût métallique. Dans l’étude
de Wulffelé, 390 personnes avec un diabète de type 2 prenant de l’insuline ont été
randomisées en un groupe recevant du metforrnin et un autre groupe recevant un placebo
avec un suivi de 4 mois. À la fin, le groupe sous metformin avait abaissé son HbAlc de
7,86% à 6,94% et celui avec placebo de 7,88% à 7,61%. Le groupe sous rnetfonTlin a
diminué sa dose d’insuline de 7,2 +/- 10 unités comparativement à une augmentation de
1,4 +/- 9 unités dans l’autre groupe. Par ailleurs, le groupe sous metfonuin a perdu 0,4
+/- 2,5 kg comparativement à un gain de 1,2 +/- 5,3 kg dans l’autre groupe [9]. Le
rnetformin a aussi été utilisé pour les diabétiques de type 1 avec des résultats similaires,
bien que ces études avaient un petit nombre de sujets [10]. Cependant, le risque
d’hypoglycémie ne semble pas modifié par l’ajout du metformin dans ces études.
Plus récemment, de nouvelles insulines, les analogues de l’insuline humaine à action
rapide, on été synthétisées et mises sur le marché. Par rapport aux insulines régulières,
ces insulines, la lispro et l’aspart, administrées principalement avant les repas améliorent
les glycémies après les repas, diminuent les hypoglycémies et améliorent légèrement les
niveaux de l’HbAlc. L’insuline lispro a été comparée à l’insuline régulière chez 135
diabétiques de type 1 pour une période de 4 mois. L’HbAlc était la même pour les 2
groupes soit 6,2 +/- 0,8% pour le groupe avec l’insuline régulière et 6,0 +1- 0,8% avec
l’insuline lispro. Une diminution des hypoglycémies, soit 1156 épisodes dans le groupe
avec l’insuline régulière contre 775 épisodes dans le groupe avec l’insuline lispro, a été
observée. L’avantage était principalement au niveau des hypoglycémies nocturnes [11].
Une méta-analyse regroupant 2576 diabétiques de type 1 répartis dans 8 études ayant
utilisé soit l’insuline lispro ou l’insuline régulière a démontré que dans le groupe avec
l’insuline lispro il y a eu 102 hypoglycémies sévères contre 131 hypoglycémies sévères
dans le groupe utilisant l’insuline régulière (p= 0,024). Par ailleurs, les HbAlc étaient
identiques, 8,15 +1- 1,5% pour le groupe avec l’insuline lispro et 8,14 +/- 1,52% pour
l’autre groupe [121. Pour l’insuline aspart, 1070 diabétiques de type 1 ont été randomisés
en 2 groupes avec un ratio 2:1, dont un utilisant l’insuline aspart et le deuxième utilisant
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l’insuline régulière pour un suivi de 6 mois. Dans cette étude, il y a eu une différence
significative de l’HbAlc de 0,12% pour le groupe avec l’insuline aspart
comparativement à celui qui utilisait l’insuline régulière. Les glycémies après les repas
étaient moins élevées dans le groupe avec l’insuline aspart mais plus élevées avant les
repas du matin et du soir comparativement au groupe utilisant l’insuline régulière. Le
risque relatif de faire une hypoglycémie sévère dans le groupe avec l’insuline aspart
comparé au groupe utilisant l’insuline régulière était de 0,83 [13]. Une étude de type
chassé-croisé a étudié l’efficacité de l’insuline lispro pour des diabétiques de type 2 et a
conclu qu’avec l’insuline lispro il y avait une diminution de la glycémie postprandiale
de 30% à une heure et de 53% à 2 heures. Le nombre d’hypoglycémies était le même
peu importe le traitement, soit environ 3 épisodes par 30 jours. L’HbAlc au départ était
à 8,9 +1- 0,1% et à la fin des 2 traitements de 8,2 +1- 0,1% [14].
En somme, compte tenu de leurs cinétiques différentes, les insulines analogues rapides
qui ont un pic d’action plus précoce et une durée d’action plus courte permettent
d’améliorer la glycémie après le repas, mais n’améliorent pas toujours le contrôle
probablement en raison d’une tendance observée à produire des glycémies plus élevées
le matin et avant le souper. Il est possible qu’en majorant mieux les doses de l’insuline
intermédiaire du coucher, (pour améliorer la glycémie du matin) ou en rapprochant
l’heure du souper ou encore en omettant ta collation de l’après-midi (pour améliorer la
glycémie avant le souper), on aurait obtenu une meilleure HbAlc sans trop
d’augmentation des hypoglycémies.
Depuis quelques années, 2 analogues de l’insuline humaine à action lente, la glargine et
la detemir, sont utilisées. Ces insulines se différencient des insulines intermédiaires par
leur durée d’action qui est plus longue et par l’absence de pic d’action. Les études
comparatives entre les insulines analogues et les insulines internédiaires démontrent
principalement une diminution des hypoglycémies particulièrement nocturnes pour un
même contrôle. Ce résultat est principalement vrai si l’insuline régulière est utilisée.
Compte tenu que les insulines analogues rapides sont prouvées supérieures en particulier
au niveau du risque d’hypoglycémie nocturne comparativement aux insulines régulières,
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il est probablement plus judicieux de comparer l’insuline glargine et /ou detemir avec
l’insuline intermédiaire en utilisant des insulines préprandiales telles que la lispro ou
l’aspart. Dans une étude impliquant des diabétiques de type 1 où on utilisait comme
insuline préprandiale de l’insuline ultrarapide, il n’y a pas eu de différence dans le risque
d’hypoglycémie entre l’insuline NPH et la glargine mais on observe une diminution des
glycémies à jeun et une diminution de la variabilité des glycémies du matin avec
l’insuline gÏargine pour une même HbAlc dans les 2 groupes [15]. Une autre étude a
trouvé une diminution des hypoglycémies nocturnes avec l’utilisation de l’insuline
glargine comparativement à l’utilisation de l’insuline intermédiaire [16]. Dans une étude
où on compare la combinaison detemir et aspart avec NPH et aspart chez 408
diabétiques de type 1, il y a eu une différence dans la fréquence des hypoglycémies entre
les groupes soit 25% de moins pour ceux qui prenaient l’insuline detemir aux 12 heures
et 37% pour ceux qui la prenaient AM et HS [17]. La detemir et la glargine ont une
variabilité intra-individuelle inférieure à l’insuline humaine intermédiaire et la deternir
aurait une variabilité inférieure à la glargine [18, 19]. Ceci peut expliquer les avantages
des insulines glargine et deternir par rapport aux insulines intenTiédiaires en ce qui
concerne la stabilité de la glycémie matinale. Ces 2 insulines ont aussi été étudiées pour
les diabétiques de type 2 et les résultats sont similaires [20-22]. Ces études semblent
donc démontrer que les analogues de l’insuline humaine à action lente permettent un
contrôle à tout le moins égal à celui obtenu par l’utilisation de l’insuline intermédiaire
avec en général moins d’hypoglycémies et une glycémie matinale plus stable.
L’utilisation des pompes à insuline sous-cutanée en continu est devenue une pratique de
plus en plus répandue. Cette teclrnologie qui permet de modifier à chaque heure les
doses d’insuline administrées diminue les hypoglycémies et améliore légèrement les
niveaux de l’HbAlc. Cet appareil que l’on porte sur soi constamment consiste en un
ordinateur avec lequel on programme des doses d’insuline et un réservoir à insuline
connecté à un cathéter inséré le plus souvent au niveau de l’abdomen. On modifie les
doses d’insuline en fonction des glycémies capillaires, de l’apport alimentaire et de
l’exercice physique. Deux méta-analyses ont répertorié les différentes études qui
comparent un traitement à injections multiples d’insuline à l’utilisation d’une pompe à
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insuline sous-cutanée en continu. La première regroupe 12 études randomisées
contrôlées regroupant 301 diabétiques de type 1 utilisant pour la plupart de l’insuline
ultrarapide dans la pompe et de l’insuline régulière pour les injections. Les résultats
révèlent une différence de l’HbAlc de 0,5 1% en faveur de la pompe à insuline sous-
cutanée en continu [23]. L’autre méta-analyse regroupant 52 études comprenant 1547
diabétiques de type 1 démontre une diminution de l’KbAlc significative par rapport au
traitement avec l’insuline en injections ainsi qu’une diminution des hypoglycémies [24].
De plus, il semble qu’il y ait avantage à utiliser de l’insuline ultrarapide plutôt que de
l’insuline régulière avec la pompe pour avoir une amélioration des hyperglycémies après
les repas et une très légère amélioration du contrôle [25]. En somme, les pompes à
insuline sous-cutanée en continu permettent principalement une diminution des
hypoglycémies tout en maintenant un contrôle identique ou légèrement amélioré par
rapport au traitement par injections multiples d’insuline sous-cutanée.
Bref, les nouveaux traitements permettent jusqu’à maintenant un contrôle similaire ou
légèrement meilleur que les traitements conventionnels au profit d’un risque
d’hypoglycémie nettement moindre. Peut-on améliorer le contrôle glycémique en
renforçant l’observance au traitement principalement au niveau des glycémies
capillaires?
2.3. Glycémies capillaires : observance et impact sur le contrôle du diabète
Les recommandations canadiennes stipulent que toute personne diabétique devrait
utiliser un glucomètre et ce au moins 3 fois par jour dans le cas d’un diabétique de type
1. La fréquence des glycémies capillaires doit être individualisée en fonction du type de
traitement et de la capacité de la personne à interpréter les résultats afin de modifier
correctement son traitement [26]. Les recommandations de l’Association Américaine du
Diabète sont essentiellement les mêmes [27, 28].
Le nombre optimal de glycémies capillaires nécessaire pour maximiser le traitement de
la personne diabétique n’est pas connu. Pour les diabétiques de type 1 ceux qui font plus
14
de 3 tests par jour auraient une HbAtc inférieure de 1% par rapport à ceux qui en font
moins de 3 par jour [28]. Pour les diabétiques de type 2, toutes les études ne confirment
pas qu’une augmentation du nombre de glycémies capillaires améliore le contrôle. Dans
l’étude de Han-is, les données du NHANES III ont été analysées regroupant 1480
diabétiques de type 2. Parmi ceux-ci, 39% des diabétiques avec insuline faisaient des
tests au mois une fois par jour, et 25% n’en faisaient jamais. Il faut dire qu’à cette
époque, les recommandations de l’Association Américaine de Diabète était d’utiliser des
glucomètres si l’HbAlc était supérieure à 8% et que les bandelettes n’étaient pas
remboursées. À ces taux, 50% des diabétiques faisaient des tests. Aucune différence de
l’HbAlc n’a été observée selon la fréquence des glycémies capillaires. Compte tenu que
cette étude était transversale, des études randomisées sont nécessaires pour conclure à
une non efficacité des glycémies capillaires pour améliorer le traitement du diabète [29].
Dans une étude à grande échelle comprenant plus de 24 000 diabétiques mais de type
transversal, la différence entre l’HbAlc des diabétiques de type 2 avec une glycémie
capillaire au moins tous les jours étaient de 0,6% comparativement à ceux qui en
faisaient moins [28]. La différence serait possiblement plus grande avec une fréquence
plus importante des glycémies capillaires. Une autre étude randomisée a démontré une
amélioration de 0,3% de l’HbAlc avec une utilisation du glucomètre. Cependant
seulement 66% des patients ont pu être analysés à la fin de l’étude ce qui en diminue la
puissance [30]. Une méta-analyse comprenant 1307 diabétiques de type 2 provenant de
8 études différentes a montré que lorsqu’on ajoutait l’utilisation d’un glucomètre au
traitement de base du diabète on améliorait de 0,39% l’HbAlc [31]. Une étude
randomisée a débuté son recrutement pour démontrer de façon plus précise l’efficacité
de l’utilisation du glucomètre dans le diabète de type 2 [32].
En général, on recommande 4 glycémies capillaires par jour, avant les repas et au
coucher. Pour ceux qui possèdent une pompe à insuline sous-cutanée en continu ou sont
sous insulinothérapie intensive, on suggère à tout le moins au début de faire des tests
avant les repas et 2 heures après les repas ainsi que la nuit pour permettre un ajustement
plus adéquat. Les glycémies nocturnes peuvent mettre en évidence un phénomène de
Sornogyi (hypoglycémie nocturne asymptomatique entraînant une hyperglycémie
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matinale en raison des mécanismes de contre-régulation). Les glycémies faites 2 heures
après les repas donnent une idée plus précise de l’exactitude de la dose avant les repas.
Un sondage fait en 1993 aux Etats-Unis auprès de 2405 personnes diabétiques a
démontré que seulement 40% des sujets avec un diabète de type Ï faisaient des tests au
moins une fois par jour. Pour les diabétiques de type 2 traités à l’insuline, seulement 26
% faisaient des tests au moins une fois par jour, ce pourcentage n’était que de 5% pour
les patients sans insuline. Dans une étude publiée en 2001, 17% (471 sujets) faisaient
des tests une fois par jour ou plus, 31% (899 sujets) en faisaient plus de 1 fois par
semaine, 14% (414 sujets) en faisaient moins de I fois par semaine et 38% (1071 sujets)
n’en faisaient jamais. Les glycémies capillaires n’ont contribué à l’amélioration du
contrôle du diabète que pour les diabétiques insulino-traités qui pouvaient modifier leurs
doses en fonction de la glycémie [33]. Donc, il semble que les glycémies capillaires sont
efficaces pour améliorer le contrôle à tout le moins pour les diabétiques de type I et
probablement pour les diabétiques de type 2. Mais il semble aussi que l’observance à
l’auto-contrôle soit plutôt faible. Comment peut-on y remédier?
Différentes techniques ont été testées. Une étude chez des adolescents avec un mauvais
contrôle de leur diabète de type 1 a utilisé une technique de psychothérapie, soit la
thérapie multisystérnique. Cette technique avait été élaborée pour des jeunes avec des
problèmes d’abus de substances liés à la délinquance. La fréquence des glycémies
capillaires a augmenté après 6 mois et la valeur de l’HbAlc s’est améliorée de 0,8%. Par
contre, il n’y a pas eu de changement dans l’adhérence au traitement de l’insuline ni au
plan alimentaire. Compte tenu que cette étude s’attaquait à une clientèle fort difficile,
ces résultats sont encourageants. Une autre étude a aussi démontré qu’une
psychothérapie avait permis de diminuer l’HbAlc de 1,6% [34]. Cette étude comportait
un petit nombre de sujets (46) mais le devis randomisé contrôlé et l’ampleur du résultat
en font une étude fort intéressante. La qualité de la relation patient-médecin semble
aussi importante. Une étude transversale a montré que moins la relation patient-médecin
était bonne, moins le contrôle était adéquat ainsi que l’observance à la prise de
médication et à l’utilisation du glucomètre. Cette étude ne permet pas de faire un lien de
causalité stricte entre ces phénomènes mais le fait que tous les paramètres étudiés vont
dans le même sens suggère l’hypothèse de causalité [35].
L’éducation auprès des personnes diabétiques au sujet de leur maladie semble
importante. Certaines études démontrent que des programmes d’enseignement ponctuels
ou avec suivi jusqu’à 6 mois, améliorent le contrôle du diabète mais sans nécessairement
vérifier s’il y a eu des changements de comportement [36, 37]. Une étude comparant un
suivi aux 3 mois après un cours de 3,5 jours portant sur le diabète comparativement à
des envois postaux de brochures générales sur le diabète aux 3 mois après avoir suivi le
même cours a démontré un changement supérieur dans le premier groupe dans l’HbA Ic
mais aussi dans la fréquence des glycémies capillaires et des changements de diète [38].
Cependant parmi 310 personnes contactées, 86 n’étaient pas éligibles, 28 ont refusé et
79 n’ont pas terminé l’étude.
Un modèle souvent utilisé en clinique qui décrit le processus nécessaire à un
changement de comportement chez un individu, le modèle transthéorique de
changement, est celui qui comprend 5 phases : pré-contemplation, contemplation,
préparation, action et le maintien. Chaque phase nécessite une intervention différente du
professionnel pour aider la personne à cheminer. Dans la phase de pré-contemplation, la
personne n’envisage pas un changement. Pour la phase de contemplation, la personne
n’envisage pas de changement pour le moment mais prévoit procéder à ce changement
dans les 6 prochains mois. Dans la phase de préparation, la personne songe sérieusement
à changer son comportement pour finalement passer à l’action. Enfin, elle atteint la
phase de maintien où elle doit persévérer dans ses changements de comportement [39]
Une étude a utilisé ce modèle pour tenter de modifier 3 principaux comportements
relatifs au diabète soit l’utilisation du glucomètre, la modification de diète et l’arrêt du
tabagisme. Il y a eu randomisation de 1029 participants en 2 groupes. Le premier groupe
a suivi un programme d’enseignement habituel au centre de diabète. Le deuxième
groupe, qui a été suivi selon le modèle transthéorique de changement, a reçu de la
documentation par la poste et des appels mensuels dont le contenu tenait compte du
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stade où était rendu le participant. La durée de l’étude était de I an. À la fin de l’étude
bien qu’il n’y ait pas eu de différence statistique entre les HbAIc des 2 groupes, plus de
personnes dans le groupe avec enseignement selon le modèle transthéorique de
changement avaient modifié leur comportement: 30% vs 18% pour le glucomètre,
32,5% vs 25,8% pour le régime alimentaire et 24% vs 13% pour l’arrêt de tabac. De plus
le groupe avec enseignement selon le modèle transthéorique de changement avait plus
progressé au niveau de l’évolution dans ces phases que l’autre groupe. Il y a eu une
amélioration significative de l’HbAlc pour ceux qui ont augmenté la fréquence de leurs
glycémies capillaires ainsi que pour ceux qui ont appliqué le régime alimentaire. Cette
étude a une très bonne méthodologie autant par son devis que par sa puissance et ces
résultats font réfléchir quant à la possibilité d’instaurer un tel système. L’implantation en
semble complexe mais une fois établi, il peut répondre à un besoin de plus de personnes
de façon efficace en utilisant moins de ressources [39].
2.4. Continu ous glucose monitoring system
Le premier appareil disponible sur le marché canadien est le CGMS. Cet appareil
fonctionne avec une glucose-oxydase et la réaction entre le glucose du liquide
interstitiel et cette enzyme crée un courant électrique qui, grâce à une calibration avec
des glycémies capillaires simultanées, est converti en une valeur de glycémie en mmol//
[40]. Cette technologie servira éventuellement pour créer un circuit fermé entre la
pompe à insuline sous-cutanée en continu et te glucomètre, soit le pancréas artificiel.
2.4.1. Les articles traitant de la précision du CGMS
Nous avons repéré 26 articles discutant de la précision du CGMS. Il y avait aussi
d’autres appareils dont la précision avait été rapportée dans la littérature soit 2 articles
discutant de la précision du modèle freestyle Navigator, 2 articles qui évaluaient la
précision du modèle de SCGMI, 3 articles qui évaluaient la précision du modèle
GlucoWatch, 5 qui évaluaient la précision du modèle GlucoDay et 13 autres articles qui
traitaient de la précision de 13 autres modèles. Il y a donc beaucoup de recherche
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actuellement en cours pour développer ce genre de système. Dans un article relatant les
événements qui ont contribué au retrait du marché d’un type de ces appareils, on avait
répertorié 25 compagnies qui travaillaient à mettre au point des capteurs de glucose. Il
est donc important de développer des outils cliniques pour permettre de bien évaluer leur
précision et fiabilité [41].
La grille la plus souvent utilisée pour évaluer la précision des appareils qui mesurent la
glycémie est la grille d’erreur de Clarke [42]. Cette grille est divisée en 5 zones. La zone
A représente des résultats qui ont une différence inférieure à 20% de la valeur étalon. La
zone B représente une différence de plus de 20% mais sans conséquence dans la
décision thérapeutique. La zone C représente des résultats associés à une correction
exagérée de glycémies qui auraient dû être considérées comme acceptables. La zone D
représente une zone où des valeurs ont été corrigées à tort et la zone E représente des
résultats correspondant à un traitement contraire à ce que nécessiterait la situation. Cette
grille avait été élaborée pour évaluer la fiabilité des glucomètres. On préfère des
appareils dont les résultats se situent majoritairement en A avec peu de B et aucun E. Le
même groupe qui a développé cette grille a publié en 2004 une grille similaire mais qui
ajoute la capacité de déceler correctement si la glycémie est à la baisse ou à la hausse
[43].
Les excursions glycémiques ou fluctuations glycémiques représentent les variations de
la glycémie suite à un repas ou une activité susceptible de modifier la glycémie initiale.
Les façons de la mesurer sont diverses moyenne de la glycémie, déviation standard à
cette moyenne, paramètres MAGE, MODD, LBGI. Possiblernent que la mesure de ces
excursions est plus précise que l’HbAlc pour déterminer des changements dans le
contrôle glycémique mais sa relation avec l’apparition des complications est moins bien
définie comparativement à la relation entre la valeur de l’HbAlc et la survenue des
complications [44-46].
Il existe un délai dans Fapparition des excursions glycémiques entre le sang veineux et
le liquide interstitiel. Une étude portant sur 14 diabétiques de type Ï a mesuré la
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différence entre les glycémies veineuses faites aux 5 minutes pendant 8 heures et les
glycémies mesurées par 2 capteurs calibrés avec la glycémie veineuse, ces valeurs
mesurées après un repas. Il y a un délai dans l’apparition de l’augmentation, la
diminution et le retour à un état d’équilibre de la glycémie d’environ 10 minutes pour la
glycémie mesurée par les capteurs, soit interstitielle, comparativement à la glycémie
veineuse. La variabilité entre les capteurs d’un même individu avait aussi un délai
d’environ 6 i-ninutes [47]. Un autre groupe a évalué ce délai chez 5 personnes non
diabétiques et il a été évalué à 5 minutes [4$]. Une autre équipe a démontré que la
différence entre la glycémie sanguine et la glycémie du liquide interstitiel s’accentuait
pendant une hypoglycémie. La récupération après une hypoglycémie est plus lente au
niveau interstitiel. Comme la calibration du glucomètre est faite selon la glycémie
veineuse souvent en état stable, il s’ensuit une diminution artificielle de la précision. En
effet, si on compare le CGMS à une autre technique reconnue pour mesurer directement
la glycémie en milieu interstitiel, la corrélation en hypoglycémie est nettement
supérieure [49].
En ce qui concerne la précision du CGMS, une étude regroupant 62 patients a récolté
7500 données pairées entre le glucomètre et le CGMS pendant 1100 jours
d’enregistrement. La corrélation entre les deux était de 0,92 avec une tendance pour le
CGMS à mesurer de 0,3 mmol/Ï de moins la glycémie qu’un glucomètre [40]. Dans une
analyse plus approfondie de cette étude, on remarque que sur 1511 lectures du CGMS
87% sont dans les mêmes catégories que le glucomètre soit glycémie basse, normale ou
élevée. Cependant, 2 valeurs ont été interprétées comme basses au CGMS alors qu’elles
étaient en fait élevées. De plus, sur 75 hypoglycémies notées par le glucomètre,
seulement les 2/3 ont été décelées par le CGMS et sur les 169 valeurs évaluées comme
basses par le CGMS, 30% l’étaient réellement avec le glucomètre. Malgré cela, compte
tenu du 87% de concordance, les auteurs concluent à sa précision [50]. Dans une étude
faite après la mise en marché de l’appareil et regroupant 135 sujets ayant généré 2477
paires de données, la précision a été évaluée 96% des valeurs étaient dans les zones A
ou B de la grille d’erreur de Clarke et 3 en zone C, 90 (3%) en zone D et 3 en zone E. La
différence moyenne entre les valeurs étaient de 18% [51].
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Par la suite, d’autres groupes ont expérimenté le CGMS. Une équipe a utilisé 2 capteurs
simultanément chez 11 personnes dont 6 avec un diabète de type 1, 3 avec un diabète de
type 2 et 2 personnes avec une tolérance au glucose normale. On ne connaît pas les
HbAlc des personnes diabétiques. La corrélation entre les glycémies capillaires et les
capteurs était de 0,84 mais quand on comparait chaque paire individuellement, 7% des
paires avaient des différences supérieures à 50%. Par ailleurs, la concordance pour les 2
capteurs du même individu n’était que de 65%. Cette étude a été faite dans un milieu qui
avait une bonne expérience avec l’appareil, cependant le nombre de sujets était petit
[52]. Il aurait été intéressant de connaître la qualité du contrôle des personnes
diabétiques puisque l’appareil se calibre en fonction des glycémies capillaires. La
calibration est peut-être plus précise si elle est faite avec des glycémies qui ont une plus
grande variation. Un autre groupe a expérimenté l’appareil chez 15 enfants non
diabétiques pendant 24 heures chacun. La différence en absolue des glycémies étaient de
0,94 rnmol/Ï. Chez 60% des gens le CGMS a indiqué des hypoglycémies alors qu’il n’y
en avait pas et 58% des valeurs était à 1,1 rnmol/Ï près de la valeur de référence. Il est à
noter que pour les capteurs de deuxième génération étudiés, 72% étaient à 1,1 rnrnol/Ï
près de la valeur de référence. La variation de la glycémie était très petite pour ces
sujets, la différence maximale entre les moyennes d’une heure étant de 1 rnmol/l [53].
Bien que cet appareil n’ait pas été conçu pour des personnes sans diabète, il semble que
sa précision soit moindre avec des glycémies stables et normales et que la deuxième
génération de capteurs soit plus performante.
Le même groupe a publié des données pour les nouveaux capteurs disponibles depuis
novembre 2002. Dans cette étude, 91 sujets avec une HbAIc moyenne de 7,8 +1- 1,2%
ont porté 1 ou 2 capteurs pendant 3 jours, dont une journée à l’hôpital, où on a induit
une hyperglycémie et une hypoglycémie. De plus, 37 sujets ont utilisé 2 capteurs en
même temps et 13 sujets ont utilisé des capteurs de deuxième génération dont onze 2
capteurs de façon simultanée. Les résultats de cette étude montrent que 93% des valeurs
des capteurs originaux sont dans les zones A ou B de la grille d’erreur de Clarke
comparativement à 98% pour les nouveaux capteurs. La corrélation entre les paires de
capteurs était de 0,77 pour les capteurs originaux contre 0,92 pour les capteurs de
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nouvelle génération. La précision en hypoglycémie était moindre que pour les autres
valeurs de la glycémie avec 41% (pour les capteurs originaux), et 48% (pour les capteurs
de nouvelle génération) des valeurs à 0,8 rnmol/Ï près de la valeur de référence [54]. Le
même groupe a republié des données pour les capteurs modifiés pour 191 sujets et les
valeurs de CGMS étaient en moyenne 0,17 mrnol/Ï inférieures aux valeurs de
glucomètre. La différence moyenne était de 10% en général mais de 20% en
hypoglycémie [55]. Comme autre amélioration, le logiciel a été modifié pour la
calibration si bien qu’une étude a comparé la différence pour la précision en
hypoglycémie entre les 2 logiciels et celle-ci s’est améliorée dans une population
d’enfants non diabétiques [56].
Pour ce qui est de la précision possiblement supérieure pour une population avec un
diabète moins bien contrôlé une étude faite auprès de 1 8 diabétiques de type 1 avec une
HbAlc supérieure à 7,5% a obtenu 98% des valeurs dans les zones A ou B de la grille
d’erreur de Clarke [57]. Une autre étude de 18 personnes ayant un diabète de type I avec
une HbAlc supérieure à 10% a démontré des valeurs à 96% dans les zones A ou B de la
grille d’erreur de Clarke [58]. Pour prouver vraiment que la précision est supérieure
quand le contrôle gtycérnique est moindre, il faudrait comparer la précision de l’appareil
entre deux groupes dont le contrôle est différent ou faire une analyse univariée dans une
population pour voir s’il y a un lien entre le contrôle et la précision de l’appareil.
Actuellement, la précision semble supérieure dans les études avec des diabétiques moins
bien contrôlés.
Quatre études ont étudié principalement la précision du CGMS pendant les
hypoglycémies. La première a été mentionnée ci-haut, discutant de la dynamique entre
tes changements de glycémies capillaires versus interstitielles [49]. Une autre utilisait 2
capteurs modifiés simultanément pour 25 personnes dont l’HbAlc moyenne était de 8
+1- 0,8%. Les sujets portaient pendant 6 jours le CGMS (donc 2 capteurs simultanément
à 2 reprises) et faisaient un journal des hypoglycémies perçues. Une hypoglycémie était
définie comme une valeur égale à 2,2 mmol/Ï à 2 reprises mesurée par le CGMS. Les
hypoglycémies ont été concordantes pour les 2 capteurs de CGMS utilisés
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simultanément à 99%. La plupart de ces hypoglycémies n’étaient pas perçues par les
individus et donc peu de tests ont été faits pendant les 105 épisodes soit 1$. Il y avait
concordance pour 84% de ces épisodes. À l’inverse, 17 glycémies capillaires étaient
inférieures à 2,2 mmol/t et le CGMS le confirmait à 94%. La sensibilité pour détecter
une hypoglycémie au minimum de 3,5 rnrnol/t était de 67,5% et la spécificité était de
95,1% pour 643 valeurs observées [59]. Le fait que la concordance entre les deux
capteurs soit excellente nous indique que l’appareil est fiable mais pas nécessairement
précis. Plusieurs hypoglycémies perçues par le CGMS ne l’ont pas été par l’individu et
donc il y a un biais dans la sélection du type d’hypoglycémies évaluées pour
concordance avec un glucomètre, car les hypoglycémies qui avaient le plus de chance
d’être vraies ont eu plus de chance d’être analysées et donc la spécificité a pu être
surestimée. Une étude pour 9 individus normaux chez qui on a induit une hypoglycémie
a permis de déterminer que le début de l’hypoglycémie était bien évalué par l’appareil
mais qu’il pouvait y avoir un délai dans la phase de récupération jusqu’à 55 minutes.
Donc la durée de l’hypoglycémie peut être surestimée par l’appareil [60]. Ces résultats
ne sont possiblement pas applicables en clinique compte tenu de l’étude faite dans un
contexte expérimental et avec peu de sujets, mais ces résultats imposent la prudence
pour, à tout le moins, l’évaluation de la durée de l’hypoglycémie par l’appareil. L’article
ayant été publié en 2002, les capteurs originaux ont probablement été utilisés. Ces
résultats peuvent également s’expliquer par le fait qu’effectivement il y a une
diminution prolongée de la glycémie dans le milieu interstitiel par rapport au sang.
Finalement, 7 adolescents avec un diabète de type 1 bien contrôlé soit une HbAlc à 6,6
+/- 0,6% ont expérimenté l’appareil en milieu hospitalier avec des contrôles de
glycémies veineuses toutes les heures. La corrélation entre les valeurs était de 0,74. Il y
avait une tendance à une moins bonne corrélation chez les sujets avec une plus petite
étendue des glycémies. Le CGMS a détecté des hypoglycémies nocturnes pour 5
individus ; de celles-ci seulement une a été corroborée par une glycémie veineuse. Il
n’est pas mention du type de capteur utilisé mais il est probable que c’était les originaux
puisque l’étude a été publiée en septembre 2002 [61].
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Une autre étude a exclu les données des glycémies capillaires qui ont servi à calibrer
l’appareil pour en vérifier la précision. Ils ont évalué la précision dans des conditions
différentes, soit en milieu hospitalier ou en ambulatoire, et la partie ambulatoire divisée
en 3 jours et 6 jours. Le nombre de sujets était entre 12 et 21 diabétiques de type 1 pour
chaque partie de l’étude et les corrélations obtenues étaient de 0,92 en milieu hospitalier,
0,81 en ambulatoire pour 6 jours et 0,73 en ambulatoire pour 3 jours. Les valeurs se sont
situées entre 93 et 98% dans les zones A ou B de la grille d’erreur de Clarke [62].
L’appareil a été comparé au GlucoWath et semble plus précis y compris en
hypoglycémie. Il a aussi été comparé au GlucoDay et semble légèrement moins précis,
particulièrement en hypoglycémie [63, 64].
Finalement, la précision de l’appareil a été vérifiée pour des situations cliniques
différentes. Aux soins intensifs 2 études sur 3 ont obtenu de bons résultats[65-67]. Pour
la période péri-opératoire, une étude a produit des résultats mitigés soit 74% des valeurs
dans les zones A ou B de la grille d’erreur de Clarke [68]. La précision a été évaluée
pour des individus atteints de fibrose kystique mais non diabétiques et la corrélation était
de 0,77 [69]. Une étude de précision avec des diabétiques de type 2 a révélé qu’après 48
heures, 100% des données étaient en zone A ou B de la grille d’erreur de Clarke, alors
qu’après 72 heures seulement 60% des vaLeurs étaient dans ces zones [70]. La précision
a aussi été évaluée chez la femme enceinte avec un diabète de type I avec une
corrélation de 0,94. Il y avait 93,8% des valeurs dans les zones A ou B de la grille
d’erreur de Clarke [71]. Toutes ces études étaient des études impliquant un petit nombre
de sujets.
En résumé, la précision de l’appareil semble adéquate particulièrement pour des
situations où la glycémie est nonriale ou élevée. Par contre, les hypoglycémies et leurs
durées sont possiblement surestimées par l’appareil. La plupart des auteurs s’entendent
pour dire que cet appareil ne remplace pas le glucomètre mais qu’il peut être utile pour
mettre en évidence les excursions glyeémiques.
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2.1.2. Corrélations entre HbAlc et données du CGMS
Certains auteurs se sont demandés si un profil glycémique de 3 jours était représentatif
du contrôle à tout le moins à moyen ternie. Afin de répondre à cette question on a
corrélé des données obtenues par le CGMS à l’HbAlc. L’HbAlc étant reconnue comme
représentative du contrôle des trois derniers mois, si des données du CGMS corrèlent
avec l’KbAIC ceci indique que des données de 3 jours sont effectivement
représentatives de 3 mois et que, en théorie, 3 jours d’utilisation de l’appareil sont
suffisants pour améliorer le contrôle pour une période de 3 mois. Dans une étude, 10
enfants diabétiques de type I de moins de 6 ans ont porté le CGMS 2 fois à un mois
d’intervalle avec une mesure de l’HbAlc faite à chaque fois. La corrélation entre
l’HbAlc et la moyenne des glycémies par le CGMS était de 0,9 [72]. Un autre groupe a
étudié 25 personnes diabétiques de type Ï qui ont utilisé l’appareil à une reprise. La
corrélation entre l’HbAlc et la moyenne des hypoglycémies était de 0,53 [73]. Une autre
étude a vérifié les corrélations entre l’aire sous la courbe obtenue par la lecture des
CGMS et l’HbAlc et a trouvé des corrélations variant selon les niveaux de glycémies
étudiés de 0,47 à 0,53 ce qui était significatif statistiquement. Seule la moyenne de l’aire
sous la courbe des glycémies inférieures à 5 mmol/l n’avait pas de corrélation
statistiquement significative [74]. Une autre étude a corrélé chez 161 diabétiques de type
I les valeurs de moyennes des glycémies obtenues par le CGMS ou par la prise de 8
tests par jour, dont un 1 la nuit, et l’HbAlc. Ils ont indu dans l’analyse tous les sujets
qui avaient au moins fait 6 tests par jour. La corrélation était significative entre la
moyenne par le CGMS et l’HbAlc (0,39), entre la moyenne du CGMS et les 8
glycémies capillaires par jour (0,79) et entre la moyenne des 8 glycémies capillaires par
jour et l’HbAÏc (0.40). L’observance était fort différente avec seulement 10% des
individus qui ont fait 8 tests par jour pour les 3 jours comparativement à 97% des
individus qui ont fait 3 tests par jour avec un enregistrement de 40 heures minimum. Les
auteurs ont conclu que les deux profils étaient à peu près identiques, le glucomètre
offrant une meilleure précision pour les hypoglycémies nocturnes et le CGMS offrant
une mesure plus précise des hyperglycémies postprandiales et une meilleure acceptation
du patient [75].
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2.4.3. Utilisation pour améliorer le contrôle du diabète
La recherche de la littérature sur ce sujet a rapporté 14 articles. Parmi eux, 5 étaient des
études de petites cohortes rapportant des différences entre les profils obtenus par des
glycémies capillaires comparativement aux courbes du CGMS. En général, on retrouve
plus d’hypoglycémies nocturnes et des hyperglycémies postprandiales plus prononcées
avec le CGMS qu’avec l’utilisation du glucomètre. Ces études ont remarqué que
l’utilisation du CGMS entraînait plus d’ajustements de doses d’insuline que l’utilisation
du glucomètre, mais elles ne vérifiaient pas Y’HbAlc à la suite [76-$0]. Il y avait 5
études qui n’avaient pas de groupe contrôle et 4 avec un groupe contrôle qui vérifiaient
l’HbAl c ultérieurement. Ces études sont décrites ci-dessous.
Dans une série de cas, 2$ diabétiques de type I avec une HbAlc supérieure à 8% depuis
plus de 1 an, âgés de 5 à 24 ans, ont porté le CGMS pendant 3 jours et ont amélioré leurs
HbAlc. Leur moyenne de HbAlc au départ était de 8,7% et s’est abaissée de 0,4% à 3
mois et de 0,43% à 6 mois. On ignore le type de changements d’insuline effectué suite
au port de l’appareil. Dans la discussion l’auteur parle de changements de comportement
et d’ajustements des doses d’insuline qui seraient en relation avec cette amélioration de
1’HbAlc mais aucune mesure n’a été faite pour les changements de comportement et il
n’y avait pas de groupe contrôle [74]. Une autre étude impliquant 47 diabétiques de type
1 avec une moyenne de l’HbAlc au départ de 8,6% a évalué l’impact de l’utilisation de
l’appareil sur le contrôle du diabète. Parmi les sujets de l’étude, 24 personnes prenaient
3 ou 4 injections d’insuline par jour et 23 utilisaient la pompe à insuline sous-cutanée en
continu. La diminution de l’HbAlc a été de 0,2% à 3 mois et de 0,3% à 6 mois. Il y a eu
3,3 recommandations par patient pour l’ajustement des doses d’insuline mais on ne sait
pas combien ont augmenté leur nombre d’injections par jour ni jusqu’à quel point ces
recommandations ont été suivies [$1]. Une autre étude de 12 diabétiques de type I âgés
de 16 ans en moyenne ayant une HbAIc moyenne de 10,3 +1- 2,1% ont porté l’appareil
pendant 3 jours. Par la suite, des modifications du régime d’insuline ont été faites : type
d’insuline pour 7 personnes, augmentation du nombre d’injections pour 5 personnes et
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un début de pompe à insuline sous-cutanée en continu pour une personne. Après 2 mois,
l’HbAlc avait diminué à 8,75 +1- 1,06%. Cette étude ne comportait pas de groupe
contrôle et le traitement d’insuline avait été remanié de façon importante augmentant
ainsi les chances d’améliorer le contrôle du diabète indépendamment du CGMS. Dans
cette étude, il n’y avait pas de mesure de changement de comportement pour évaluer ce
facteur [82].
Une étude regroupant 105 diabétiques dont 75 de type 1 et 30 de type 2 a mesuré l’effet
de l’appareil pour le contrôle du diabète et la reconnaissance des hypoglycémies. Dans
cette étude, 40 personnes de type 1 ont été randomisées pour utiliser l’appareil et 35
pour faire 8 glycémies capillaires par jour. Les changements de traitement étaient des
modifications du type d’insuline ou de la dose. Une pompe à insuline sous-cutanée en
continu a été débutée pour 9 diabétiques de type 1 dans le groupe utilisant le CGMS et
10 diabétiques de type I dans le groupe n’utilisant pas l’appareil. À la fin de l’étude les
2 groupes se sont améliorés de façon identique: lHbAlc est passée de 8,3% à 7,5%
dans le groupe avec CGMS et de 8% à 7,5% dans le groupe sans CGMS. L’étude visait
aussi à déterminer la présence d’hypoglycémie asymptomatique : elle en a décelé chez
62% des diabétiques de type I et chez 46% des diabétiques de type 2 [83]. Donc cette
étude avec un groupe contrôle n’a pu démontrer d’amélioration du contrôle du diabète
entre les 2 groupes même en modifiant le type d’insuline utilisée.
D’autres études ont vérifié si une utilisation plus prolongée du CGMS permettait
d’améliorer le contrôle. L’une d’elle avait pour but de diminuer les épisodes
d’hypoglycémie pour 27 personnes diabétiques âgées entre 6 et 13 ans : on a obtenu une
diminution significative de la fructosarnine de 349 à 330 umol/Ï pour les 18 personnes
qui ont ten-niné l’étude. Après 6 semaines, la moyenne de l’HbAlc était identique à
7,5%. Les sujets ont porté le CGMS pendant 6 jours au début de l’étude puis après 6
semaines pendant 3 jours. Ils ont aussi rencontré la nutritionniste. La dose totale
d’insuline n’avait pas vraiment changée, seulement les doses étaient réparties
différemment. Cette étude est à court terme ce qui rend difficile un changement de
l’HbAlc. De plus la signification clinique de cette diminution de fructosamine est
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difficile à interpréter. Par ailleurs, une diminution de la fréquence des hypoglycémies a
été observée. Enfin, il n’y avait pas de groupe contrôle [84]. Une autre étude, auprès de
10 diabétiques de type I traités avec une pompe à insuline sous-cutanée en continu ou
avec des injections multiples, a utilisé l’appareil à 2 reprises consécutives pendant 3
jours chacune avec un ajustement des doses d’insuline en fonction des résultats à la suite
de chaque utilisation de l’appareil. L’âge moyen était de 42 ans et leur moyenne de
l”HbAlc au départ était de 9.9%. À 5 semaines de suivi, cette moyenne avait diminué à
8,8%. On a répertorié les changements effectués suite au port de l’appareil
changements des ratios d’insuline basale, changements de correction des hypoglycémies
et changements de l’échelle d’insuline. Deux ont cessé l’insuline régulière pour la lispro
[85]. 11 est difficile de faire des conclusions précises, sans groupe contrôle et avec peu de
sujets, mais cette étude se voulait une étude pilote. Il est à noter que le type de traitement
n’a pas changé mais seulement les doses d’insuline avec une diminution importante de
l’HbAlc. Une étude de type chassé-croisé pour 27 diabétiques de type I âgés entre 5 et
19 ans (moyenne de 12,5 ans) et traités de façon intensive a démontré une diminution
significative de l’HBAIC de 7,7% à 7,3% dans la partie de l’étude où on utilisait les
données du CGMS par rapport à une diminution non significative de I’HBAlC de 7,5%
à 7,65% pour la partie de l’étude où on ne les utilisait pas. Les sujets portaient l’appareil
pendant 3 jours aux 2 semaines et étaient évalués aux 6 semaines. Après 3 mois les
sujets qui utilisaient les données du CGMS ne les utilisaient plus et ceux qui étaient dans
la partie où ils ne les utilisaient pas changeaient de traitement et utilisaient les données
du CGMS. Cette étude comportait un groupe contrôle et ne faisait pas de modification
de type d’insuline sauf pour certains qui ont changé de type d’insuline lente [$6]. Une
étude a recruté 12$ diabétiques utilisant de l’insuline ayant un âge moyen de 44 ans et
une moyenne de l’HbAlc au départ de 9,1%. Le groupe randomisé avec CGMS l’a
utilisé pendant 3 jours pendant la première semaine et après ajustement du traitement l’a
réutilisé pour 3 autres jours et un autre ajustement a été fait à la suite de cette utilisation.
Tous les participants ont porté le CGMS à la fin de l’étude pour fin de comparaison
entre les 2 groupes. L’analyse des données a été faite pour les 105 participants qui ont
terminé l’étude. Dans le groupe avec CGMS on a obtenu une diminution de 0,75% dc
l’HbAlc qui s’est maintenue à ce niveau à 12 semaines. Pour le groupe sans l’appareil,
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la diminution de l’HbAlc a été identique. Cependant le groupe ayant utilisé le CGMS
présentait moins d’hypoglycémies que l’autre groupe [87]. Dans cette étude, on ne
mentionne pas le type de changements de traitement faits mais les sujets étaient au
départ soit à l’insulinothérapie intensive ou sous pompe à insuline sous-cutanée en
continu. Une autre étude portant sur 11 diabétiques de type I âgés entre 10 et 17 ans a
tenté de montrer si l’utilisation du capteur pendant 1$ jours à l’intérieur d’un mois,
comparativement à une évaluation des glycémies capillaires aux 5 jours pendant un
mois, améliorerait le contrôle. Il y a eu plus de changements de doses d’insuline faits
dans le groupe avec CGMS que pour le groupe contrôle. Cependant il n’y a pas eu de
différence de l’HbAIc après 3 mois d’observation entre les 2 groupes. Le groupe avec
CGMS a vu sa moyenne diminuer de 0,2% à 3 mois mais de façon non significative par
rapport à la valeur initiale et par rapport à l’autre groupe. Il est à noter que le groupe
avec CGMS a vu une diminution significative de son HbAlc à 1 mois [88]. Voici un
tableau récapitulatif de ces études.
Tableau 1: Résumé des études traitant de l’amélioration du contrôle glycémique après
l’utilisation du CGMS
Auteur/no ref N devis Durée étude Jours HbAIc
CGMS
Salardi/70 2$ Série de cas 6 mois 3 - 0,4
Kaufmanl77 47 Série de cas 6 mois 3 - 0,3
Schaep./7$ 12 Série de cas 2 mois 3 - 1,6
Chico/79 75 RCT 3 mois 3 0
Schiaffini/$0 27 Série de cas 6 semaines 6 0*
Bode/81 10 Série de cas 5 semaines 12 (6 x2) - 1,1
Ludvigssonl82 27 Chassé-croisé 6 mois 1 $ (6x3) - 0,3
Tanenberg/83 12$ RCT 3 mois 6 0
Chase/$4 1 1 RCT 3 mois 1$ O
* diminution de la fructosamine de 19 umol/1
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En résumé, seulement 4 études avec un groupe contrôle dont une avec un devis chassé-
croisé ont été retrouvées dont l’objectif était de vérifier si le contrôle du diabète
s’améliorait après usage du CGMS. De celles-ci, une a aussi modifié le type de
traitement et malgré cela n’a pas réussi à améliorer le contrôle du diabète mais l’appareil
n’a été utilisé qu’une fois. Parmi les 3 autres, l’étude avec plus de 100 patients n’a pas
démontré d’amélioration du contrôle même si les sujets avaient utilisé l’appareil à 2
reprises. Il en est de même pour l’étude de Il patients ayant utilisé l’appareil 1$ jours en
30 jours. Seule l’étude de 27 patients ayant un devis chassé-croisé qui a utilisé l’appareil
aux 2 semaines pendant 3 mois a réussi à améliorer le contrôle du diabète dans le groupe
qui a utilisé les données du CGMS comparativement au groupe contrôle.
2.4.4. Les données en temps réel
Les dernières nouveautés du CGMS permettent que les glycémies soient disponibles
directement et immédiatement, en temps réel, et non pas seulement par téléchargement
après trois jours d’enregistrement. D’autres compagnies ont aussi des modèles qui
rendent disponibles les glycémies en temps réel.
Trois études ont évalué l’effet d’avoir en temps réel les résultats des mesures en continu
plutôt que d’avoir à les télécharger aux 3 jours. Trois modèles différents ont été étudiés.
Le premier modèle se nomme le Guardian Continuous Monitoring System, qui est en
fait le CGMS mais qui indique les glycémies en temps réel. 71 diabétiques adultes de
type I ont été recrutés. Le niveau d’alarme optimal pour détecter les hypoglycémies a
été fixé à 4,5 rnmol/l avec un taux de sensibilité de 84%, un taux de spécificité de 84%
et un taux de fausses alertes de 52%. Pour l’hyperglycémie, le niveau d’alarme optimal
était de 10,7 mmol/Ï avec un taux de sensibilité de 87%, un taux de spécificité de 87%
et un taux de fausses alertes de 43%. L’utilisation des alarmes a diminué la durée des
hypoglycémies. L’HbAlc n’a pas été mesurée [89]. L’autre étude publiée qui donne la
mesure de la glycémie en temps réel utilisait des capteurs DexCom STS. Le capteur a
été utilisé pendant 3 jours à 3 reprises. Les 91 sujets utilisant de l’insuline ont été
randomisés en un groupe qui avait les résultats en temps réel et l’autre groupe qui ne les
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avait pas. Sur les 91 sujets, 55 étaient traités avec une pompe à insuline sous-cutanée en
continu et les autres étaient sous insulinothérapie intensive. La moyenne de l’HbAlc au
départ était de 8% pour le groupe qui n’avait pas les données et de 7,6% pour le groupe
qui les avait. La durée de l’étude a été de 10 jours. Pour la précision, 95% des données
étaient dans les zones A ou B de la grille d’erreur de Clarke, pour une corrélation de
0,88. Pendant les périodes d’accès aux données, les sujets ont passé 9% moins de temps
en hypoglycémie, 15% moins de temps en hyperglycémie et 16% plus de temps à
l’intérieur des valeurs normales. Comparativement au groupe contrôle, le groupe
expérimental a eu 21% moins de temps en hypoglycémie, 23% moins de temps en
hyperglycémie et 26% plus de temps avec des glycémies normales [90]. Dans une
dernière étude, un capteur implantable DexCom a été étudié chez 15 diabétiques de type
1. Après 50 jours d’insertion du cathéter, une étude en milieu hospitalier d’une durée de
12 heures a été faite pour corréler les résultats de l’appareil avec des glycémies
veineuses : 96% des valeurs étaient dans les zones A ou B de la grille d’erreur de Clarke
pour une corrélation de 0,8$ avec les glycémies capillaires et 0,82 avec les glycémies
veineuses. Dans la période où les glycémies étaient disponibles en temps réel
comparativement à la période dite aveugle, le temps passé en hypoglycémie a diminué
de 47% et de 25% en hyperglycémie et le temps passé à l’intérieur des glycémies
normales a augmenté de 88% [91].
2.5. Conclusion de la revue de la littérature
Le contrôle du diabète demeure difficile en dépit des nouvelles technologies dont on
dispose actuellement. Les nouvelles insulines, la pompe à insuline sous-cutanée en
continu et l’utilisation des glycémies capillaires semblent aider à optimiser le traitement
mais le facteur humain demeure important afin d’améliorer l’observance au traitement.
Cet aspect peut être amélioré par l’éducation. Le CGMS est potentiellement un appareil
qui pourrait avoir un rôle à jouer dans ces deux aspects du traitement du diabète.
Cet appareil est précis pour indiquer les changements de la glycémie. Il semble moins
fiable pour reconnaître les hypoglycémies, car il a tendance à en surestimer le nombre.
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Son utilisation a permis dans certaines études, la plupart sans groupe contrôle, de
diminuer l’HbAlc. Plusieurs de ces études ne se sont pas limitées à de simples
ajustements de doses mais ont introduit des changements plus majeurs dans la thérapie
tels que modifications de type d’insuline ou l’introduction d’une pompe à insuline sous-
cutanée en continu. Cet état de fait rend plus difficile l’interprétation du rôle du CGMS
dans l’amélioration du contrôle glycémique démontrée. Plusieurs ont utilisé plus d’un
capteur permettant possiblernent d’obtenir un meilleur contrôle glycérnique en
augmentant le nombre de données et d’ajustements du traitement. Par contre cette
pratique augmente considérablement les coûts d’utilisation de l’appareil.
2.6. Objectifs du mémoire
Il y a donc lieu de se demander si les avantages observés dans certaines études avec le
CGMS étaient réellement dus au seul fait de révéler un très grand nombre de glycémies
ou l’amélioration du contrôle du diabète était plutôt due au fait d’accorder plus de temps
pour la maladie ou aux changements de type d’insuline plutôt qu’uniquement aux
ajustements des doses d’insuline. La question que suscite le CGMS est de savoir si
l’utilisation pendant 3 jours est suffisante pour améliorer le contrôle du diabète afin de
pouvoir l’utiliser de façon optimale pour un coût minimal. Certains auteurs prétendent
que le fait de voir ses courbes de glycémie peut changer le comportement du patient
envers sa maladie d’une façon positive et donc en améliorer le contrôle [92]. À notre
connaissance aucune étude n’a tenté de mesurer ces changements de comportement.
L’observance aux recommandations de fréquence de glycémies capillaires n’est pas
toujours facile et des appareils qui peuvent mesurer la glycémie d’une façon peu
invasive et en continu tel que le CGMS sont disponibles actuellement et pourraient
améliorer l’observance au traitement. Le modèle conceptuel présenté à la figure I se
fonde sur la prémisse théorique qu’une meilleure connaissance de son profil glycémique
entraînera chez le sujet une meilleure adhésion au traitement recommandé par son
médecin et pourra assurer un meilleur contrôle du diabète.
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C’est précisément l’objet de notre étude. Il s’agit donc d’une étude dont l’objectif
primaire était de vérifier l’efficacité de l’ajustement des doses d’insuline suite à
l’analyse des courbes de glycémies, enregistrées pendant environ 3 jours par le CGMS,
pour améliorer le contrôle du diabète. Le tout dans un contexte clinique habituel et sans
changer le type d’insulinothérapie ni utiliser à maintes reprises cet appareil. Le contrôle
du diabète a été évalué par l’HbAlc mesurée 3 et 6 mois plus tard.
L’objectif secondaire de notre étude était d’évaluer un changement dans la fréquence
des glycémies capillaires et un changement dans la perception de l’importance de faire
des glycémies capillaires à partir d’un questionnaire auto-administré.
3. Méthodes et matériels
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Ce chapitre présente les devis et les méthodes de l’étude. L’étude comporte 2 volets : le
premier volet principal correspond à une étude randomisée sur 16 sujets. Le deuxième
volet complémentaire consiste en une étude rétrospective sur 37 dossiers. À la suite, le
matériel sera décrit ainsi que les méthodes d’analyse.
3.1. Devis de l’étude randomisée
Dans ce volet de l’étude 16 personnes avec un diabète de type 1 ou 2 répondant à un des
critères suivants ont été répartis en deux groupes de façon aléatoire.
Les critères d’inclusion consistaient en
- 2 injections d’insuline ou plus par jour
- KbAlc supérieure à 7,5 %
- Glycémies du matin avec un écart supérieur de 10 rnmolil (différence entre deux
glycémies le matin en une semaine de plus de ID mrnol/Ï)
- Hypoglycémie nocturne
- Non reconnaissance des hypoglycémies
- Contrôle labile
- Utilisation d’une pompe à insuline sous-cutanée en continu
- Age de plus de 12 ans
Ont été exclus les patients qui répondaient aux critères suivants
- avoir utilisé l’appareil dans la dernière année
- incapacité à utiliser l’appareil (Ex : cécité, surdité, trouble d’apprentissage...)
- changement de contrôle du diabète prévisible dans les prochains 6 mois (Ex:
début de pompe à insuline sous-cutané en continu ou grossesse)
Pour s’assurer d’une bonne répartition aléatoire des utilisateurs et des non utilisateurs de
l’appareil tant pour les variables connues qu’inconnues, des enveloppes scellées étaient
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envoyées à l’infirrnièrc qui mentionnaient si on devait utiliser ou non l’appareil. Ces
enveloppes étaient envoyées en petit nombre à la fois, déjà réparties de façon égale pour
les deux groupes, afin de s’assurer d’une répartition égale du nombre de sujets par
traitement, peu importe le nombre de sujets recrutés. La période de recrutement a été de
1 an environ ce qui permettait de rencontrer la majorité des sujets qui étaient suivis dans
la clinique susceptibles de correspondre aux critères d’inclusion en souhaitant en
recruter un nombre maximal pour avoir une puissance intéressante.
Les participants du volet principal, soit l’étude randomisée, utilisaient l’appareil ou non.
Ceux qui utilisaient le CGMS le portaient pendant trois jours. Au jour 1, ils
rencontraient l’infirmière qui leur expliquait comment fonctionne l’appareil et vérifiait
leur glucomètre. Après 3 jours, ils retournaient l’appareil à l’infirmière qui transférait les
données sur graphiques. Le participant pouvait voir ses courbes à cette occasion. Il
remettait son journal, qu’il avait complété pendant les mêmes 3 jours, à l’infirmière qui
l’envoyait à la diététiste pour vérifier l’exactitude du calcul des glucides. Par la suite, il
devait rencontrer l’endocrinologue à l’intérieur de 2 semaines pour l’ajustement des
doses d’insuline et obtenir des explications du profil glycémique obtenu ainsi que du
résultat de la vérification de la diététiste de leurs calculs des glucides. Ils étaient revus 3
et 6 mois après. Ces intervalles représentent les intervalles habituels de visite au bureau
pour cette clientèle.
Ceux qui n’utilisaient pas le CGMS ont eu le même type de suivi comprenant la visite
de l’infirmière pour vérification du glucomètre ainsi que la vérification par la diététiste
du journal qu’ils avaient tenu pendant 3 jours. Us ont rencontré l’endocrinologue dans
les mêmes délais que le groupe avec CGMS.
Tel que précisé plus haut, l’objectif primaire de l’étude était de vérifier les changements
des HbAlc à 3 et à 6 mois et l’objectif secondaire était de vérifier s’il y avait un
changement dans la perception de l’importance de l’utilisation des glycémies capillaires
ou un changement dans la fréquence des glycémies capillaires. Pour ce faire, les HbAlc
ont été mesurées au départ, puis à 3 et à 6 mois. Tous ont eu un questionnaire à
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compléter sur leurs habitudes face à l’utilisation des glycémies capillaires au début, à 2
semaines et à 3 mois de l’étude. Le bilan lipidique a été mesuré au départ.
FIGuRE 2 SCIIÉIA DE L’E[UDE RANDOIISEE
HbMc2s<
0 3 jours 2 semaines 3 mois 6 mois
Journal Visite Visite Visite
Questionnaire Endocrinologue Endocrinologue Endocrinologue
Questionnaire HbAlc HbAlc
Questionnaire
3.2. Devis de l’étude rétrospective
Le deuxième volet de notre étude correspond à une étude rétrospective et consistait à
évaluer tous les dossiers où on a fait un CGMS. Dans cette étude, ont été inclus les
dossiers des 16 sujets qui avaient accepté de faire partie de l’étude randomisée ainsi que
tous les dossiers de sujets chez qui le CGMS avait été utilisé.
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Les indications pour utiliser le CGMS étaient les suivantes
- HbAlc supérieure à 7,5 %
- hypoglycémie nocturne
- Glycémies variables le matin
- Contrôle variable
- Utilisation de pompe à insuline sous-cutanée en continu
Les dossiers qui répondaient à un des critères suivants ont été exclus:
- Aucune HbAlc à 3 mois ou à 6 mois après avoir porté le CGMS
- Pas de KbAlc au moins 6 semaines avant de porter l’appareil
L’objectif primaire de ce volet rétrospectif était de vérifier, comme pour le volet
principal, si le fait de porter le CGMS dans un contexte clinique a permis de diminuer
1’HbAlc à 3 mois ou à 6 mois, comparativement à celle au début de l’étude.
FIGuRE 3 : SclIÉl- DE L’ÉTUDE RÉTROSPECTIVE
CGMS n=37
HbAIc 6 semaines i I I I
0 3 jours 2 semaines 3 mois 6 mois






Le CGMS est distribué par la compagnie Minirned. Il s’agit du premier appareil de ce
genre disponible au Canada. Il penTiet de mesurer la glycémie capillaire toutes les cinq
minutes pendant 3 jours. Le système comprend trois composantes un capteur, un
moniteur et la Com-Station. Le moniteur est de la taille d’un téléavertisseur et se porte à
la taille. Il enregistre les données reçues du capteur. Le capteur est relié au moniteur par
un câble (annexe 1).
Le capteur est une électrode petite et souple insérée sous la peau au niveau de
l’abdomen. Il contient l’enzyme glucose-oxydase. La réaction chimique entre cette
enzyme et le glucose convertit en signaux électroniques le glucose relevé à la surface du
capteur. Ces signaux sont envoyés via le câble au moniteur. Le moniteur enregistre les
signaux toutes les dix secondes et fait une moyenne toutes les cinq minutes. Une
corrélation établie entre ces signaux et les glycémies capillaires faites par le sujet permet
de calibrer l’appareil. En résumé, les études ont démontré une corrélation de 0,92 par
rapport aux glycémies capillaires ou veineuses.
La Com-Station fait le lien entre le moniteur et l’ordinateur. Elle n’est pas utilisée par le
participant. Le CGMS est donc un capteur de type Holter servant à mesurer la glycémie
en continu au niveau du liquide interstitiel sous-cutané entre 2,2 et 22 mmol/l.
Les rapports utilisés comportent la feuille d’exactitude des tests, le graphique qui met en
évidence les courbes après les repas et le graphique des 3 jours d’enregistrement
superposés (annexe 2).
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3.3.2. Le journal alimentaire
Le journal alimentaire est un outil utile pour pouvoir évaluer l’alimentation des sujets
participant à des études. Il a été validé et il semblerait qu’il soit un des moyens les plus
précis pour évaluer l’apport alimentaire. Par contre les adolescents et les personnes
obèses semblent être des groupes moins fiables pour l’exactitude au niveau de l’apport
calorique. L’utilisation du journal alimentaire a aussi fait l’objet d’études auprès de
personnes diabétiques de type I et de type 2 et les résultats au sujet de la précision et de
la reproductibilité sont excellents [93-97].
Chaque participant devait remplir un journal pendant les 3 premiers jours de l’étude,
qu’il porte ou non le CGMS. On lui indiquait d’inscrire l’heure de tous les repas,
collations et périodes d’activité physique plus ou moins intenses que normalement ainsi
que la durée de celles-ci. Il devait préciser en quoi consistait tous les repas et collations
en mentionnant la quantité de glucides pour chaque item. Il devait aussi inscrire la dose,
le type et l’heure d’injection d’insuline. Tous les journaux étaient vérifiés par la
diététiste bien qu’aucun participant ne l’ait rencontrée. Dans le volet rétrospectif, les
journaux étaient tenus et vérifiés de la même manière. Le calcul était considéré
inadéquat si une différence de plus de 10 g de glucides pour un repas survenait à 2
reprises. Les repas étaient considérés stables en glucides s’il y avait une différence
inférieure à 20 g entre 2 repas du même moment de la journée.
3.3.3. ilbAic
Le dosage de l’HbAlc a été fait à l’aide de la trousse de Tina-Quant avec l’appareil
Roche /Hitachi et le conditionnement 917. Il s’agit d’un dosage immunoturbidimétrique.
On met en contact le sang total hémolysé et des anticorps anti-HbA I e fonTiant ainsi des
complexes solubles. À l’ajout des polyhaptènes, il se fonrie des complexes insolubles
avec les anticorps en excès, que l’on mesure par turbidimétrie. La mesure de
l’hémoglobine est effectuée dans un deuxième canal par spectrométrie.
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Le pourcentage de 1’HbAl c est déterminé par l’équation suivante:
% HbAlc = HbAlc/Hb x 100
La méthode penTiet une mesure standardisée comparable à la méthode de mesure de
l’HbAÏc du DCCT.
3.3.4. Triglycérides
La trousse de Roche GPO-PAP a été utilisée. C’est un test colorimétrique enzymatique
qui utilise une lipoprotéine lipase pour hydrolyser les triglycérides en acides gras et en
glycérol. A partir du glycérol on produit de l’eau oxygénée qui va réagir avec du
peroxydase et du amino-4 phénazone et le chloro-4 phénol selon une réaction de Trinder
pour former un dérivé coloré rouge.
3.3.5. Cholestérol total
La trousse de Roche a été utilisée. Il s’agit d’un test colorimétrique. On ajoute du
peroxyde d’hydrogène au cholestérol après qu’il ait été mis en contact avec une estérase
puis une oxydase. Le produit de cette réaction donne une solution rouge dont l’intensité
de la couleur est proportionnelle à la concentration du cholestérol.
3.3.6. HDL-cholestérol
La trousse de Roche a encore été utilisée. C’est aussi un test colorimétrique
enzymatique. Cette méthode utilise des enzymes PEG-modifiés et du sulfate de dextran.
Après une série de réactions catalytiques, le peroxyde d’hydrogène réagit avec le 4-
amino-antipyrine et HSDA pour former une coloration pourpre.
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3.3.7. LDL-cholestérol
Le LDL a été calculé et non mesuré directement selon la formule souvent utilisée soit:
Cholestérol total — (HDL-cholestérol + triglycérides/2.2)
Ce calcul ne peut être fait que si la concentration des triglycérides est inférieure à 4,5
rnrnol/Ï et qu’il n’y a pas de dysbêtalipoprotéinémie.
3.3.8. Créatinine
Le dosage de la créatinine a été effectué à l’aide de la méthode de Jaffé avec témoin-
essai en cinétique compensée de Roche. Il s’agit d’un test colorirnétnque où de la soude
est ajoutée à l’échantillon. Avec l’addition de l’acide picrique il y a un déclenchement
d’une réaction chimique où un complexe de créatinine-acide picrique est formé. Ce
complexe dans un milieu alcalin donne une couleur orangée et la concentration de la
créatinine est déterminée par photométrie.
3.3.9. Questionnaire
Pour mesurer les changements de comportement, peu d’outils existent spécifiquement
pour le diabète. Après l’élaboration de ce projet, 3 questionnaires ont été trouvés. Le
premier était pour évaluer l’affect face aux glycémies capillaires [98]. Ce questionnaire
n’était pas approprié pour cette étude. Le deuxième questionnaire retrouvé se nomme le
Diabetes Knowledge Assessment scale et comportait des questions visant à évaluer les
connaissances des sujets. Ce questionnaire consistait en 15 questions et semblait plus
approprié pour bien déterminer le degré de connaissance plutôt que de déterminer
l’observance au traitement [99]. Le troisième questionnaire se nomme le Diabctcs Self
Care Activities. Celui-ci évaluait vraiment des comportements face au suivi du diabète.
Ce questionnaire a 12 questions dont 5 au sujet de l’alimentation, 3 pour l’exercice, 2
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pour l’utilisation du glucomètre et 2 pour la prise de médication. Il a été validé et semble
pouvoir déceler des changements [100]. Ce questionnaire n’a pas été utilisé parce que
notre étude s’adressait à l’observance des glycémies capillaires et que ce questionnaire
ne contenait que 2 questions à ce sujet. De plus il n’y avait aucune question traitant de la
perception de l’importance de faire des glycémies capillaires.
Un questionnaire a donc été élaboré pour les fins de cette étude. Il visait à mesurer les
changements dans la fréquence des glycémies capillaires et les changements de
perception des patients à l’égard des glycémies capillaires. Ce questionnaire consistait
en 17 questions concernant ces sujets (annexe 3). C’était un questionnaire auto-
administré qui a été complété seulement par les participants de l’étude randomisée.
3.4. Méthodes d’analyse des résultats
3.4.1. Méthodes d’analyse pour l’étude randomisée
Les analyses statistiques ont été faites avec les logiciels EXCEL et SPSS pour Windows
version 13.0. La distribution des variables continues a été vérifiée par le test de
Kolrnogorov-Smirnov à un échantillon pour les caractéristiques des sujets et les données
du CGMS.
3.4.1.1. Méthodes d’analyse pour la description des individus
La différence entre les 2 groupes pour les variables continues telles que: le poids,
1’IMC, la durée du diabète, l’âge, la scolarité, la durée d’utilisation de l’insuline, la dose
d’insuline et la proportion d’insuline intennédiaire/lente de la dose totale (si pompe
basal/bolus), les HbAlc aux temps 0, 3 mois et 6 mois, la créatinine et le bilan lipidique
a été vérifié par le test de Student avec échantillons indépendants. La différence entre les
2 groupes pour les variables dichotomiques telles que: les complications, le type de
diabète, le calcul des glucides, la stabilité des repas en glucides, les critères d’inclusion,
l’utilisation de ratios pour évaluer la dose d’insuline avant un repas, l’utilisation du
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metfoniiin, de l’aspirine, d’un diurétique, des IECA/ARA et des statines a été vérifiée
avec le test de khi-deux (le test exact de fisher lorsque le nombre l’exigeait) , ainsi que
la présence de tabagisme et la présence d’hypoglycémie sévère. L’hypoglycémie sévère
a été définie comme une hypoglycémie nécessitant l’aide d’autrui pour pouvoir la
corriger.
Le journal a été analysé selon ces critères : calcul des glucides inadéquat si erreur de
plus de 10 g pour 2 repas. La valeur de 10 g a été retenue puisque souvent les ratios
d’insuline sont de 1 unité/10 g de glucides et donc une erreur inférieure à 10 g modifie
peu la dose d’insuline mais la dose change de plus en plus à mesure que l’erreur du
calcul de glucide s’aggrave au-delà de 10 g. Pour ceux qui utilisaient la technique des
équivalents en glucides, une différence de plus de 20 g de glucides pour 2 repas à la
même heure était considérée comme inadéquate. Le seuil de 20 g a été décidé car
comme un équivalent équivaut à 15 g de glucides, une différence de plus de 15 g
équivaut à une différence de plus de 1 équivalent. En général, les recommandations de
glucides oscillent d’environ 15 g de glucides pour être considérés stables en
glucides. Les gens qui utilisent les équivalents en glucides ont habituellement des doses
d’insuline fixes en fonction du plan alimentaire d’où l’importance de consommer le
même nombre d’équivalents en glucides pour un repas de la même heure.
Pour le calcul de l’insuline (utilisation du ratio par glucides), celui-ci était considéré
inadéquat s’il y avait plus d’une unité de différence à 2 repas sauf s’il y avait une
mention d’exercice physique ou autres circonstances rendant une modification de la
dose d’insuline pertinente.
Les différences entre ceux qui ont refusé ou avaient des critères d’exclusion et le groupe
randomisé ont été étudiées. Les analyses univariées ont été faites entre le fait d’avoir été
retenu pour l’étude ou non et l’âge, la durée du diabète, la durée d’utilisation de
l’insuline, le poids, l’IMC, la dose d’insuline, la créatinine, le bilan lipidique, le %
d’insuline lente et l’HbAlc au départ par un test de Student pour échantillons
indépendants. Les analyses univariées ont été faites entre le fait de participer ou non à
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l’étude et le type de diabète, la présence de tabagisme et d’hypoglycémie sévère, la
médication et la présence de complication.
3.4.1.2. Méthodes d’analyse des courbes de CGMS
L’analyse des courbes du CGMS a été faite en déterminant la présence d’hypoglycémie
nocturne à l’aide du graphique obtenu par l’appareil et en évaluant la durée avec ce
même graphique. La présence de symptômes pendant ces hypoglycémies nocturnes a été
évaluée pendant la visite suivant l’utilisation de l’appareil. La reproductibilité des
courbes pour chaque jour d’enregistrement a été évaluée. Deux journées identiques
doivent avoir le même patron d’hyperglycémie et d’hypoglycémie. Si on a une
reproductibilité de 33% ceci signifie qu’aucune journée n’était identique à l’autre.
Soixante-six pour cent signifie que 2 journées sur 3 étaient identiques et 100% que les 3
journées avaient le même profil de courbes glycérniques. L’effet des collations a aussi
été évalué à savoir si le type de collation au coucher permettait d’éviter une
hypoglycémie nocturne ou entraînait une hyperglycémie au matin. Le nombre
d’hypoglycémies, le nombre d’hyperglycémies, la durée de celles-ci et la durée avec des
glycémies normales ont été mesurés par l’appareil. Les moyennes de nombres de
données mesurées, les moyennes de glycémies enregistrées, l’écart type à cette moyenne
et les mesures de corrélations entre les valeurs de glycémies de l’appareil et les
glycémies capillaires faites simultanément ont été mesurés par l’appareil de même que
l’étendue des glycémies pendant le port de l’appareil.
3.4.1.3. Méthodes d’analyse de l’évolution du contrôle
Des analyses univariées ont été faites entre l’HbAlc aux temps 0, 3 et 6 mois et la durée
du diabète ainsi que la durée d’insulinothérapie par corrélation de Pearson. Des analyses
univariées entre l’HbAlc aux temps 0, 3 et 6 mois et les critères d’inclusion, l’utilisation
du calcul des glucides, l’utilisation des ratios pour déterminer la dose d’insuline avant
les repas, la stabilité des glucides dans les repas ont été faites avec la méthode
d’ANOVA. Des analyses univariées entre l’HbAlc aux temps 0, 3 mois et 6 mois et le
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type de diabète, la présence de complication et la présence d’hypoglycémie sévère ont
été faites avec un test de Student pour échantillons indépendants. Les analyses ont été
faites à l’intérieur de chaque groupe avec un test de Student pour échantillons appariés
entre l’HbAlc au temps O et l’HbAlc aux temps 3 et 6 mois respectivement.
3.4.1.4. Méthodes d’analyses des recommandations et leur suivi
Les recommandations suite aux CGMS ont été répertoriées à la visite suivant
l’utilisation de l’appareil et le suivi de ces recommandations a été vérifié pendant la
visite subséquente à 3 mois. Le nombre moyen de recommandations et le ¾ de suivi de
ces recommandations ont été comparés entre les deux groupes par un test dc Student
pour échantillons indépendants. Les corrélations de Pearson entre le % de suivi et
l’HbAlc aux temps 0, 2 semaines et 3 mois on été calculées. Les corrélations ont aussi
été faites entre l’HbAlc au temps O et le nombre de recommandations.
3.4.1.5. Méthodes d’analyse du questionnaire
3.4.1.5.1. Descriptions des scores
3.4.1.5.1.1. Score de fréquence des glycémies
Pour évaluer l’évolution de la fréquence des glycémies capillaires en fonction du temps
de la journée à l’intérieur des groupes, les réponses ont été regroupées en 3 éléments
plutôt que 5, soit la réponse tous les jours demeurant indépendante (donnant un point),
les réponses 3-6/scmaincs et l-2 par semaine étant regroupées (donnant 2 points) et les
réponses l-2/rnois et jamais constituant le troisième élément (donnant 3 points).
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3.4.1.5.1.2. Score pour changement des glycémies capillaires
Pour vérifier s’il y avait une différence dans le comportement face aux glycémies
capillaires entre les groupes un score a été créé. Chaque fois qu’un répondant changeait
sa réponse il avait +1- 1 point pour chaque écart de réponse. Par exemple passer de C à
A donnait 2 points, l’inverse donnait —2 points. S’il s’agissait de la même réponse aucun
point n’était attribué. Les questions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, $ étaient inclues dans le score.
Pour la question 4, la question étant par semaine, les changements étaient divisés par 7
et le résultat arrondi par exemple à 0,5 si inférieur à 1 ou à 1,5 si le résultat était
supérieur à I mais inférieur à 2. Le score a été calculé pour la période de 2 semaines et 3
mois. Le score a toujours été calculé en comparant au temps O.
3.4.1.5.1.3. Score de nuit
Pour vérifier s’il y avait une différence entre les deux groupes pour la nuit, un score a
été créé. Ce score représente l’addition des questions 2 et 3 du questionnaire. Pour la
question 2, de 1 à 4 points étaient accordés selon la réponse et pour la question 3, de O à
4 points étaient accordés selon la réponse pour un score allant de I à 8.
3.4.1.5.1.4. Score de perception
Pour mesurer l’importance de la perception on a attribué aux questions 12, 13 et 14 de 1
à 4 points selon la réponse pour un score pouvant atteindre des valeurs entre 3 et 12.
3.4.1.5.1.5. Score de changements de perception
Pour détenriiner un changement de perception on a créé un score dont le principe est
semblable au score des changements de glycémies capillaires. Chaque changement de
réponse aux questions 12, 13 et 14 valait +1- un point pour chaque écart de réponse.
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3.4.1.5.1.6. Score global de changement
Ce score correspond à l’addition des scores de changements de glycémies capillaires et
de perception.
3.4.1.5.2. Méthodes d’analyse statistiques du questionnaire
L’analyse du questionnaire a été faite en calculant une moyerme et un écart-type pour le
nombre de glycémies capillaires par jour et le nombre de glycémies capillaires 2 heures
postprandiales (PC) par semaine. Ces moyennes ont été comparées entre les 2 groupes
par des tests de Student pour échantillons indépendants pour tous les questionnaires et
pour vérifier l’évolution de chacun des groupes entre le début de l’étude et à 2 semaines
ou à 3 mois à l’aide d’un test de Student pour échantillons appariés. Une corrélation de
Pearson a été faite entre le nombre de glycémies capillaires et l’HbAlc. Des tests du
khi-deux (tests exacts de Fisher lorsque le nombre l’exigeait) ont été faits pour comparer
l’évolution du groupe en fonction du score de fréquence des glycémies et ce pour les
deux questionnaires de suivi (faits à 2 semaines et à 3 mois).
Le pourcentage de personnes ayant eu un enseignement pour le diabète a été calculé. La
présence d’association entre le type d’enseignement reçu et I’HbAlc au temps O, le
nombre de recommandations reçues, le pourcentage de suivi de ces recommandations et
le nombre de glycémies capillaires faites au temps O a été recherchée avec la méthode
d’ANOVA. Le pourcentage des personnes qui connaissaient l’existence des
hyperglycémies postprandiales et du phénomène de Somogyi a été calculé.
Un test de Student pour échantillons indépendants a été utilisé pour comparer les 2
groupes à 2 semaines et à 3 mois pour le score de changements des glycémies
capillaires. Pour le score de nuit, des tests de Student ont été faits pour comparer les
groupes aux 3 temps et pour vérifier l’évolution de chacun des groupes. Pour mesurer
les différences de perception à l’aide du score de perception, des tests de Student pour
échantillons appariés ont été effectués afin de suivre l’évolution de chacun des groupes
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dans le temps. Une association entre l’HbAlc au temps O et le score de perception a été
vérifiée à l’aide d’une corrélation de Pearson. Pour le score de changement de
perceptions, on a comparé les 2 groupes à l’aide d’un test de Student pour échantillons
indépendants. On a fait de même avec le score global.
Le nombre de personnes qui ont eu un changement dans la fréquence de leurs glycémies
capillaires ou dans la perception de l’importance de faire des glycémies capillaires a été
calculé de même que le nombre de personnes qui ont eu des changements concordants
soit une augmentation de la fréquence et une augmentation de la perception de
l’importance de faire des glycémies capillaires pour des glycémies au même moment de
la journée. Une analyse sommaire de la validité interne a été faite en s’assurant que le
nombre de glycémies capillaires inscrit en question I correspondait à la somme +1- 1
glycémie capillaire des fréquences des glycémies indiquées aux questions 2 à 8
inclusivement.
3.4.2. Méthodes d’analyse pour l’étude rétrospective
Les dossiers ont été analysés de la même façon que les sujets de l’étude randomisée sauf
que les tests statistiques ont été des tests de Student pour échantillons appariés pour
déterminer un changement de l’hémoglobine glyquée aux temps 3 et 6 mois
comparativement au début de l’étude. Il n’y avait pas de questionnaire dans cette étude
donc pas d’analyse à cet effet. La scolarité et l’IMC n’étaient pas disponibles pour
analyses dans cette étude. Les données des courbes du CGMS ont été comparées entre
ceux qui ont été retenus pour analyse et ceux qui ont été exclus à l’aide de tests de
Student pour échantillons indépendants.
4. Résultats
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Les résultats des 2 volets seront présentés dans ce chapitre. Le volet principal qui
consiste en la partie randomisée, sera présenté en premier. Il y aura d’abord la
description des individus puis des courbes de CGMS. À la suite l’évolution du contrôle
du diabète sera décrite. Pour tenniner par les types de recommandations faites et leur
suivi et finalement le résultat du questionnaire. Pour le volet complémentaire, à savoir la
partie rétrospective, l’ordre de présentation des résultats sera le même sauf qu’il n’y a
pas de questionnaire dans cette partie.
4.1. Résultats de l’étude randomisée
4.1.1. Description des individus
De février 2003 à mars 2004 16 personnes ont été retenues et réparties en deux groupes
de façon aléatoire.
Les deux groupes étaient comparables pour tous les paramètres étudiés. Il y avait 75%
des sujets ayant un diabète de type 1 dans le groupe contrôle comparativement à 62,5%
des sujets dans celui avec CGMS. La moyeme d’âge était de 44,8$ ans pour le groupe
contrôle contre 43,75 ans pour le groupe avec CGMS. La durée de diabète était de 11,25
ans pour le groupe contrôle comparativement à 21,75 ans pour le groupe avec CGMS.
La durée de l’insulinothérapie était de 10 années pour le groupe contrôle et de 20,85 ans
pour l’autre groupe. La moyenne de l’HbAlc au départ était de 7,5% pour les 2 groupes.
Personne ne prenait d’alcool de façon réguliêre. Personne n’utilisait un fibrate ni un
bêta-bloqueur.
Dans le groupe avec CGMS il y avait une tendance à avoir plus de complications ainsi
qu’une durée de diabète et d’utilisation d’insuline plus longue mais il n’y avait pas de
différence statistiquement significative entre les deux groupes pour chacune de ces
variables.
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Il n’y avait pas de différence significative dans la fréquence des critères d’inclusion
entre les deux groupes. Les critères d’inclusion étaient : 3/8 sujets pour HbAlc
supérieure à 7,5%, 2/8 sujets pour hypoglycémie nocturne et 3/8 sujets pour glycémies
variables le matin pour le groupe contrôle et 3/8 sujets pour HbAlc supérieure à 7,5%,
2/8 sujets pour hypoglycémie nocturne, 1/8 sujet pour glycémies variables le matin et
2/8 sujets pour non reconnaissance des hypoglycémies pour le groupe avec CGMS. Les
caractéristiques des sujets de la partie randomisée sont décrites dans le tableau 2 à la
page 52.
Pour ce qui est du calcul des glucides, 3/8 sujets (25%) dans le groupe avec CGMS et
1/8 sujet (12,5%) dans le groupe contrôle calculaient les glucides mais de façon
inadéquate. Il y avait 5/8 (62,5%) sujets du groupe contrôle qui calculaient les glucides
adéquatement comparativement à 3/8 (37,5%) sujets du groupe avec CGMS. Par ailleurs
25% des individus répartis également dans les deux groupes ne calculaient pas les
glucides (p 0,472).
L’utilisation des ratios (soit donner x unités d’insuline par quantité y de glucides) était
correcte pour 4 (50%) participants dans le groupe avec CGMS et 3 (37,5%) participants
dans le groupe contrôle et était incorrecte pour 25% des participants des 2 groupes. Il y
avait 3 (37,5%) participants dans le groupe contrôle et 2 (25%) participants dans le
groupe avec CGMS qui n’utilisaient pas de ratio pour ajuster leurs doses d’insuline. Il
n’y avait pas de différence statistiquement significative au test du khi-deux (p = 0,842).
Pour ce qui est d’avoir des apports stables en glucides pour les repas de la même heure,
dans le groupe contrôle une personne avait des repas stables en glucides et 6 n’avaient
pas de repas stables en glucides et une ne calculait pas les équivalents. Dans le groupe
qui a utilisé le CGMS, 2 avaient des repas stables en glucides et 6 n’avaient pas de repas
stables en glucides.
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Tableau 2 : Caractéristiques des sujets de l’étude randomisée*
contrôle n8 CGMS n=8 P
Poids (kg) 73,5 +/- 15,8 66,9 +/- 11,0 0,346
Âge (ans) 44,88 +/- 9,64 43,75 +/- 7,44 0,798
EVIC (kg/m2) 26,57 +/-3,50 24,18 +/- 3,52 0,213
Diabète de type 1 6 (75%) 5 (62,5%) 0,100
Durée diabète (ans) 11,25 +/- 4,33 21,75 +/- 16,75 0,125
Durée insuline (ans) 10,00 +/- 5,58 20,85 +/- 17,73 0,135
Dose insuline (ans) 52,72 +/- 15,02 43,88 +/- 5,05 0,15 1
% lente 52,21 +/- 21,63 44,12 +/- 18,75 0,438
HbAIc (¾) 7,53 +/- 0,89 7,58 +/- 0,85 0,909
HDL (mmol/1) 2,00 +/- 0,52 1,59 +/- 0,47 0,130
Triglycérides (mmol/l) 0,85 +/- 0,30 1,32 +/- 0,65 0,096
LDL (mrnol/1) 2,55 +/- 0,97 2,27 +/- 0,65 0,5 17
Cholestérol (mmol//) 5,02 +/- 1,10 4,48 +/- 0,65 0,271
Créatinine (umol/l) 76,83 +/- 12,67 97,20 +/- 21,37 0,08 1
rnetfonnin 1 (12,5%) 0 1,000
aspirine 7 (87,5%) 6 (75%) 1,000
IECAIARA 4 (50%) 4 (50%) 1,000
statines 3 (37,5%) 4 (50%) 1,000
vasculaire 0 2 (25%) 0,467
diurétiques 2 (25%) 1 (12,5%) 1,000
Hypoglycémie sévère 2 (25%) 2 (25%) 1,000
Tabac 2 (25%) 3 (37,5%) 1,000
rétinopathie 3 (37,5%) 5 (62,5%) 0,619
photocoagulation 0 4 (50%) 0,077
neuropathie 3 (37,5%) 4 (50%) 1,000
nephropathie 0 3 (37,5%) 0,200
Scolarité (ans) 12,63 +/-1,60 1 1,75 +/- 5,37 0,665
* variables continues moyenne ± écart-type et variables dichotomiques n (%)
Il y a eu 13 sujets qui ont refusé de faire partie du projet de recherche mais qui ont
accepté d’utiliser l’appareil et 9 sujets qui ont été exclus pour les raisons suivantes
refus d’utiliser l’appareil (1)
hypoglycémie sévère récente (2)
ajustement pendant la grossesse (1 )
début de pompe à insuline sous-cutanée en continu (1)
âge pédiatrique (1)
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début d’apprentissage des glucides (1)
utilisation récente de l’appareil (2)
Les différences entre ceux qui ont été randomisés et ceux qui ont été exclus (ou ont
refusé) ont été analysées. L’individu d’âge pédiatrique n’a pas été indu dans les
analyses. Aucune différence statistique n’a été mise en évidence (voir tableau 3 p 53).
Tableau 3: Tableau comparatif des caractéristiques des individus inclus dans
l’étude prospective et de ceux exclus de cette étude*
Inclusn= 16 Exclus n=21 P
Âge (ans) 44,3 1+!- 8,3 40,67 +/- 17,53 0,455
Diabète type 1 11(68%) 17 (81%) 0,458
Durée de diabète (ans) 16,5 +/-13,00 13,45 +/- 7,99 0,393
Durée insuline (ans) 15,44 +/- 13,88 13,37 +/- 8,54 0,593
Poids (kg) 70,25 +/- 13,61 68,09 +/- 9,77 0,596
IMC (kg/m2) 25,29 +/- 3,62 25,14 +/- 1,94 0,940
Dose insuline (unités) 48,30+/- 11,75 53,53 +/- 18,41 0,596
% lente 48,17 +/- 19,99 44,78 +/- 14,59 0,963
Créatinine (umol/1) 86,09 +/- 19,39 80,19 +/- 20,32 0,457
% HbAlc temps 0 7,55 +/- 0,83 7,94 +/- 1,46 0,322
LDL (rnmol/1) 2,41 +/- 0,8 1,94 +/- 0,37 0,180
Cholestérol (mmol/Ï) 4,71 +/- 0,88 4,78 +/- 0,79 0,63 1
Triglycérides (rnmol//) 1,10 +/- 0,55 1,31 +/- 1,06 0,501
HDL(rnrnol/l) 1,79 +/-0,52 1,88 +/-0,56 0,725
metfonnin 1 (6%) 2 (10%) 1,000
aspirine 13 (8 1%) 12 (63%) 0,285
IECA/ARA 8 (50%) 5 (26%) 0,179
statines 7 (43%) 7 (36%) 0,739
diurétiques 3 (18%) 2 (10%) 0,642
tabac 5 (31%) 4 (21%) 0,700
rétinopathie 8 (50%) 7 (35%) 0,500
photocoagulation 4 (25%) 5 (20%) 1,000
neuropathie 7 (43%) 11 (55%) 0,738
néphropathie 3 (19%) 4 (20%) 1,000
Maladie vasculaire 2 (12%) 1 (5%) 0,574
Hypoglycémie sévère 4 (25%) 5 (20%) 1,000
* variables continues moyenne ± écart-type et variables dichotomiques n (%)
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4.1.2. Courbes de CGMS
Les courbes de CGMS pour les $ participants du groupe avec CGMS ont enregistré en
moyenne 859,75 +/- 35,89 valeurs de glycémie soit un enregistrement moyen de 71,64
heures avec un taux moyen de corrélations entre les mesures de l’appareil et des
glycémies capillaires de 0,93 +/- 0,06. Le nombre d’hypoglycémies par personne en
moyenne était de 3 +/- 1,6 et le nombre de participants ayant eu des hypoglycémies
nocturnes était de 4 d’une durée variant de 15 minutes à 5,50 heures avec une moyenne
de 1,81 heure mais si on exclut la personne qui a passé 5,5 heures en hypoglycémie
pendant la nuit, on obtient une moyenne de 35 minutes par personne. Il est à noter
qu’aucun de ces participants n’avait eu des symptômes de son hypoglycémie. Le temps
passé avec une glycémie entre 4 rnrnol/l et 7 mrnol// était en moyenne de 20,25 +/- 6,31
heures soit 28% du temps d’enregistrement. La durée moyenne avec une glycémie
inférieure à 4 était de 3,64 +/- 3,89 heures soit 5% du temps d’enregistrement et le temps
passé en hyperglycémie soit une glycémie supérieure à 7 rnrnol/Ï était de 47,39 +1- 10,41
heures soit 66% du temps. La moyenne des glycémies enregistrées était de 9,91 +/- 1,6
mmol/l avec un écart type en moyenne de 3,8$ +/- 0,05 mmol/l. L’étendue des
glycémies était en moyenne de 17,21 +1- 1,49 mmol/t. La reproductibilité des courbes
étaient de 100% pour 3 participants, de 66% pour 4 personnes. Une personne avait un
profil différent pour chaque journée d’enregistrement.
4.1.3. Évolution du contrôle
L’évolution du contrôle dans les 6 mois qui ont suivi n’a pas démontré de différence
entre les 2 groupes.
L’HbAlc à 3 mois était de 7,3% pour le groupe contrôle et de 7,4% pour le groupe avec
CGMS (p 0,782) et pour l’HbAlc à 6 mois la moyenne était de 7,4% pour le groupe
sans CGMS et de 7,68% pour le groupe avec CGMS (p = 0,509). Il manquait 2 valeurs
d’HbAlc à 3 mois pour le groupe avec CGMS et une valeur d’HbAlc pour le groupe
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sans CGMS à 6 mois. Il n’y avait pas de différence pour chaque groupe entre leurs
HbAlc au départ et à 3 ou à 6 mois.
Les analyses univariées n’ont pas permis de démontrer des facteurs associés de façon
statistiquement significative entre l’HbAlc aux temps 0, 3 ou 6 mois et : type de diabète,
durée du diabète, utilisation du calcul des glucides, utilisation des ratios pour le calcul
des glucides, la stabilité en glucides des repas, durée de l’insuline, présence de
complication, présence d’ hypoglycémie sévère et critères d’inclusion.
4.1.4. Recommandations et leur suivi
Le nombre de recommandations, suite au CGMS, a été de 2 à 4 différentes par personne
pour une moyenne de 2,37 et un total de 19 recommandations. Le nombre de
recommandations, suite au journal dans le groupe contrôle, a été de O à 3 différentes par
personnes pour une moyenne de 1,75 et un total de 14 recommandations. Il n’y avait pas
de différence statistique entre les 2 groupes (p = 0,222).
Un des patients dans le groupe avec CGMS prenait 2 injections seulement et a eu
comme recommandation d’augmenter à 4 injections. L’autre recommandation dans
divers était de modifier à la baisse l’insuline en fonction de l’exercice. On remarque que
89% des recommandations consistaient en des ajustements de doses d’insuline et que
celles-ci étaient suivies à 70% et qu’aucune des recommandations visant des
changements dans les habitudes de vie ont été suivies pour les personnes avec CGMS.
Pour celles sans CGMS, 50% des recommandations étaient pour des ajustements de
doses d’insuline qui ont été suivies à 43%. La moitié des recommandations dans ce
groupe visaient des changements dans les habitudes de vie qui ont été suivies à 43%. Au
total 43% des recommandations ont été suivies dans le groupe contrôle contre 60% dans
le groupe avec CGMS, ce qui n’était pas statistiquement significatif (p = 0,669) (voir
tableau 4 p 56). Par contre la corrélation de Pearson entre le suivi des recommandations
et 1’HbAlc au temps O était de —0,641 avec un p de 0,01. La corrélation entre l’HbAlc
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et le nombre de recommandations (p 0,849) ne démontrait pas de lien entre ces
facteurs.
Tableau 4: Types de recommandations et pourcentage d’observance selon
l’utilisation du CGMS ou non
Avec CGMS Sans CGMS
recommandations Nombre de fois N de suivi Nombre de fois N de suivi
recommandée (% suivi) recommandée (% suivi)
Faire des tests la nuit 1 0 2 1 (5 0%)
Faire des tests 2 heures I O I O
PC
Collation au coucher 0 0 2 1 (50%)
Modifier insuline 6 3 (50%) 4 2 (50%)
préprandiale
Modifier insuline basale 3 2 (66%) 1 0
AM
Modifier insuline basale 6 5 (83%) 2 1 (50%)
HS
Améliorer le calcul 0 0 2 1 (50%)
glucides
Divers 2 2 (100%) 0 0
4.1.5. Résultats du questionnaire
4.1.5.1. Fréquence des glycémies capillaires
Au début de l’étude, le groupe avec CGMS faisait 3,5 +/- 1,87 tests par jour
comparativement à 3,06 +/- 1,47 (p = 0,061) dans le groupe contrôle. Il y a eu une
tendance à faire plus de glycémies capillaires dans les 2 groupes pendant l’étude mais
non significative (p = 0,631 pour le groupe avec CGMS et p = 0,363 pour le groupe
contrôle). Aucune différence entre les groupes au niveau du nombre de glycémies
capillaires n’est apparue pendant l’étude. De façon générale, les glycémies capillaires du
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matin sont celles faites le plus régulièrement suivies des glycémies du coucher. Il n’y a
pas eu de différence dans la fréquence des glycémies en fonction de la journée pendant
l’étude pour chacun des groupes ni entre les deux groupes (voir tableaux 5 et 6 p 58). La
différence du nombre de glycémies capillaires faites par jour était la même entre les 2
groupes à 2 semaines (p = 0,4 14) et à 3 mois (p = 0,740), telle qu’évaluée par le score de
changement de glycémies capillaires. Le score pour les questions 2 et 3 soit le score de
nuit, n’a pas indiqué de différence entre les 2 groupes au début ni à 2 semaines ou à 3
mois de l’étude et il n’y a pas eu de différence à l’intérieur de chaque groupe entre le
début de l’étude et à 3 mois. La fréquence des glycémies PC n’a pas changé pour chacun
des groupes entre le début de l’étude ni à 2 semaines ou à 3 mois. La fréquence pour les
glycémies PC est demeurée la même entre les 2 groupes au début de l’étude et à 2
semaines ou à 3 mois. Malgré que les participants savaient en grande majorité
(seulement 2 personnes dans le groupe contrôle ignoraient ces faits au temps 0), qu’on
pouvait ne pas reconnaître une hypoglycémie la nuit ou encore que les glycémies
préprandiales tAC) pouvaient être normales alors que les glycémies PC sont trop
élevées, peu de personnes faisaient des tests régulièrement à ces heures.
Les participants avaient suivi différents programmes de fonriation en diabète avant leur
recrutement dans cette étude. Certains avaient eu un enseignement individuel, d’autres
un enseignement de groupe soit en milieu hospitalier d’une durée de 4 jours ou en
CLSC. Dans le groupe contrôle, 62,5% des individus avaient reçu une forme
d’enseignement structuré relatif au diabète comparativement à 100% dans le groupe
avec CGMS. Il n’y avait pas de différence entre les deux groupes dans les niveaux
d’enseignement.
Le type d’enseignement reçu n’a pas influencé l’HbAlc au temps O ni le nombre de
glycémies capillaires faites ni le nombre de recommandations faites ni l’observance de
ces recommandations. Il n’y avait pas de relation non plus entre l’HbAlc au temps O et
le nombre de glycémies capillaires faites.
58
Tableau 5: Résumé des résultats du questionnaire selon l’utilisation du CGMS aux
temps 0, 2 semaines et 3 mois
___
CGMS SANS CGMS
0 2 3mois 0 2 3rnois
semaines semaines
11= $ n=7 n=7 n=$ n=6 n=6
Fréquence des glycémies par jour 3,5 3,64 3,86 3,06 3,5 3,75
( tests/personne)
Fréquence glycémies pc/sernaine 3,5 1,43 2,59 0,375 0,875 0,5
(tests/personne)
Individus avec tests PC 3 3 5 1 4 Ï
Individus avec tests nuit 6 6 4 5 4 3
Toujours! régulièrement tests nuit(n) 1 1 1 0 0 0
Très important tests nuit(n) 1 1 2 0 0 0
Très important tests PC (n) 0 2 2 0 1 0
Très important tests (n) 6 5 7 6 6 4
Tableau 6 : Fréquence des glycémies capillaires en fonction du temps de la
journée, du groupe de randomisation et du moment de l’étude.
7semaine 3-6/semaine 1-2semaine 1-2/mos jamais
CGMS+ N=8 N=7 N=7 N=8 N=7 N=7 N=8 N=7 N=7 N=8 N=7 N=7 N=8 N=7 N=7
CGMS- N=8N=6N=6N=8N=6N=6N=8N=6N=6N=8N=6N=6N=8N=6N=6
questionnaire* 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Matin+ 6 4 6 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matin- 8 6 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Midi+ 3 3 4 2 1 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0
Midi- 4 4 4 0 0 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0
Souper+ 3 3 4 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Souper- 6 5 5 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0
Coucher+ 4 3 4 2 3 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0
Coucher- 4 4 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0
Nuitt 4 0 0 2 0 0 2 0 1 0 1 1 0 6 5
Nuit- O O O O O O O O O 1 1 1 7 5 5
*questionnaire 1 : temps O
questionnaire 2 2 semaines
questionnaire 3 3 mois
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4.1.5.2. Perception de l’importance des glycémies capillaires
Les perceptions de l’importance des glycémies capillaires n’ont pas changé pendant
l’étude telles qu’évaluées par le score des perceptions pour chacun des groupes. Les
différences de perceptions mesurées par le score de changement des perceptions,
pendant l’étude à 2 semaines et à 3 mois étaient les mêmes entre les 2 groupes. (p
0,734 à 2 semaines et p = 0,978 à 3 mois). Les changements globaux en termes de
perception et de fréquence des glycémies capillaires n’étaient pas différents entre les 2
groupes. Il n’y avait pas de relation entre le score de perception et l’HbAÏc au temps 0.
4.1.5.3. Situations particulières
Un individu faisait 17,5 tests /semaine PC au questionnaire au temps O mais n’en faisait
plus que 2,5 à 2 semaines ainsi qu’à 3 mois. Il avait mentionné dans le questionnaire
qu’il avait changé ses habitudes depuis quelques semaines. Au niveau de son profil
glycémique déterminé par le CGMS il présentait des hyperglycémies après le déjeuner
et le souper et il avait doublé ses doses d’insuline ultrarapide pendant qu’il faisait son
journal donc avant d’avoir vu ses courbes de glycémies. Son HbAlc est passé de 9,1% à
8,4% à 3 mois et à 6 mois elle était demeurée à 8,4%.
Parmi ceux qui ont fait des hypoglycémies nocturnes (4/8) découvertes par le CGMS, on
se souvient qu’aucun n’avait eu des symptômes. De ces individus, un seul a modifié son
comportement à l’égard des glycémies capillaires la nuit. Alors qu’il ne faisait jamais de
test la nuit, à 3 mois de l’étude il en faisait souvent s’il se réveillait. De plus à 3 mois de
l’étude, il avait pris l’habitude de se réveiller 1 à 2 fois par semaine pour vérifier sa
glycémie la nuit. Sa perception n’avait pas changé mais dès le début de l’étude il
trouvait important de faire des tests la nuit. Un seul individu a changé sa perception à
l’égard des glycémies capillaires la nuit, soit de peu important au début de l’étude à très
important à 3 mois. Ceci ne s’est pas traduit par une augmentation de la fréquence des
glycémies capillaires faites la nuit. Donc malgré le fait de voir ses courbes avec des
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hypoglycémies nocturnes sans symptôme, 75% des sujets ont peu modifié leur
comportement face à l’auto-contrôle pour la nuit.
Deux individus du groupe contrôle n’ont pas répondu au troisième questionnaire et un
individu du groupe avec CGMS n’a pas rempli ce questionnaire. Pour le deuxième
questionnaire 2 individus du groupe contrôle ne l’ont pas complété et un individu du
groupe avec CGMS ne l’a pas complété. Seulement 3 individus ont eu un changement
de perception qui s’est accompagné également d’un changement de comportement à 3
mois (voir tableau 7 ci-dessous).
Tableau 7: Comparaison entre le nombre d’individus qui ont eu une modification de
leur comportement face aux glycémies capillaires en relation avec une
modification de la perception
Cgrns Sans cgrns
2 3 2 3
semaines mois semaines mois
Nombre de personnes sans changement I I I
Fréquence glycémies capillaires ù la 2 3 0
baisse
Fréquence glycémies capillaires à la 3 3 5 2
hausse
Perception à la baisse O 0 0 1
Perception à la hausse 4 4 3 3
Augmentation perception et fréquence 1 2 3 1
Nous avons estimé la validité interne en vérifiant la concordance des réponses entre
certaines questions. Pour la concordance de la fréquence des tests, la question 1 se
trouvait à englober les questions 2 à 8 et une comparaison a été faite entre le nombre de
tests par jour tel que répondu à la question 1 et la fréquence totale des tests telle que
répondu aux autres questions (2 à 8). Pour 42 questionnaires, 38 ont été considérés
comme concordants, les fréquences de glycémies capillaires étant les mêmes pour la
question 1 et la somme des autres questions (2 à 8). Il y a eu 3/20 questionnaires pour le
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groupe contrôle et 1/22 questionnaire pour le groupe avec CGMS qui ont été considérés
non concordants. Par ailleurs les dossiers considérés non concordants l’étaient très peu.
Par exemple quelqu’un qui mentionne faire 4 tests par jour à la question 1, mais répond
qu’il fait des tests 3 à 6 fois par semaine avant les repas ou au coucher et qu’il n’en fait
jamais la nuit fait moins de 4 tests par jour et a donc été considéré non concordant. La
réponse à la question 11 (pour qui faites-vous vos tests) était la même pour 14/16
individus pendant toute la durée de l’étude. Pour la question 15 soit pourquoi ne pas
faire plus de glycémies capillaires. 12/16 individus ont répondu de façon identique pour
tous leurs questionnaires.
En conclusion de ce premier volet principal, soit la partie randomisée, on constate qu’il
n’y a pas eu d’amélioration du contrôle du diabète avec l’utilisation du CGMS et qu’il
n’y a pas eu de changement de perception ni de comportement à l’égard des glycémies
capillaires, pas même pour la majorité des individus chez qui on a observé des
hypoglycémies nocturnes asymptornatiques.
4.2. Résultats de l’étude rétrospective
4.2.1. Description des individus
De février 2003 à juin 2004 tous les dossiers où on a utilisé le CGMS ont été révisés. Il
y avait 46 personnes diabétiques qui avaient utilisé le CGMS mais 9 personnes ont dû
être exclues parce qu’on n’avait aucune HbAlc disponible dans les 3 ou 6 mois suivant
l’utilisation de l’appareil.
Parmi les 37 participants il y avait 28 (76%) diabétiques de type I. La moyenne d’âge du
groupe était de 44,5 +/- 12 ans. La durée moyenne du diabète était de 15,86 +/- 10,77
ans avec une durée moyenne d’insulinothérapie de 15,44 +/- 11,45 ans. Le bilan
lipidique pour 31 de ceux-ci démontrait une moyenne pour le cholestérol total de 4,67
+/- 0,7$ mrnol/Ï et pour le LDL-cholestérol de 2,24 +/- 0,59 mmol/Ï. La moyenne du
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HDL-cholestérol était de 1,83 +/- 0,65 rnmol/l et celle des triglycérides était de 1,17 +/-
0,76 mmol/l. Les autres caractéristiques sont décrites dans le tableau 7 à la page 60.
Les indications pour utiliser le CGMS étaient les suivantes
HbAlc supérieure à 7,5% pour 8 individus (22%)
Présence d’hypoglycémie nocturne pour 10 individus (27%)
Glycémies variables le matin pour 10 individus (27%)
Contrôle variable pour 8 individus (22%)
Utilisation de pompe à insuline sous-cutanée en continu pour I individu (3%)
Le calcul des glucides était bien utilisé pour 27 personnes (73%) et mal utilisé pour 5
personnes (14%) et non utilisé pour 5 personnes (14%). Panni les 37 patients, 14 (38%)
utilisaient les ratios d’insuline rapide correctement, 9 (24%) les utilisaient
incorrectement et 14 patients ne les utilisaient pas. Les repas étaient stables en glucides
pour le même repas de la même heure pour 12 personnes (32%) et non stables en
glucides pour 23 personnes (62%). Deux individus n’utilisaient pas le calcul des
glucides ni les équivalents en glucides.
L’analyse des distributions a démontré que toutes les variables continues respectaient
une distribution normale sauf pour la valeur de la créatinine (p = 0,042). L’analyse de
distributions des données du CGMS a aussi été faite et toutes les valeurs suivaient une
distribution normale sauf le nombre de données enregistrées.
Les différences entre les personnes qui ont été exclues parce qu’il n’y avait pas de
HbAlc disponible dans leur dossier après l’utilisation du CGM$ et celles qui ont été
inclues dans le volet rétrospectif ont été aussi analysées et décrites dans le tableau 7 à la
page 60.
L’utilisation des ratios était similaire dans les 2 groupes (p = 0,330). Les repas étaient
stables en glucides de façon similaire dans les 2 groupes (p = 0,892). Par contre moins
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de personnes exclues utilisaient le calcul des glucides (p = 0,006). Les critères
d’inclusion étaient les mêmes pour les deux groupes (p = 0,305). La reproductibilité des
courbes de CGMS était similaire (p = 0,072). Le pourcentage d’insuline lente de la dose
totale frôlait la différence statistique (p = 0,05). Donc il n’y avait aucune différence dans
les caractéristiques cliniques entre les individus inclus et exclus (voir tableau $ ci-
dessous).
Tableau 8 : Comparaison des caractéristiques des participants inclus et exclus de l’étude
rétrospective*
Inclus n=37 Exclus n=9 P
Âge (ans) 44,49 +1- 11,97 38,67 +1- 22,13 0,342
Poids (kg) 69,67 +/- 15,15 69,06 +1- 6,27 0,930
Diabète de type 1 28 (70%) 8 (88%) 0,659
Durée de diabète (ans) 15,86+!- 11,45 14,63 +1- 8,83 0,763
Durée insuline (ans) 15,44 +1- 11,45 13,25 +/- 7,146 0,607
Dose insuline (unités) 51,92 +1- 24,51 56,5 +/- 19,765 0,624
% lente 43,94 +1- 12,89 55,25 +/- 20,49 0,050
% HbAlc O mois 7,55 +/- 0,88 7,50 +/- 0,99 0,018
% HbAlc 3 mois 7,69+!- 1,04 7,1 +/- 0,28 0,435
% HbAIc 6 mois 7,6$+/- 1,19 8,35 +/- 0,07 0,435
metformin 3 (8%) 1 (12,5%) 0,557
aspirine 29 (78%) 4 (50%) 0,181
IECA/ARA 15 (41%) 3 (37,5%) 1,000
statines 16 (43%) 2 (25%) 0,445
diurétiques 4 (11%) 2 (25%) 0,286
tabac 8 (22%) 4 (50%) 0,181
Hypoglycémie sévère 1 1 (29%) 2 (25%) 1,000
Maladie vasculaire 5 (14%) 3 (37,8%) 0,13 7
néphropathie 8 (22%) 1 (12,5%) 1,000
Créatinine (umol!l) 87,1+!- 34,45 86,5 +!- 31,98 0,957
neuropathie 19 (5 1%) 5 (62,5%) 0,705
photocoagulation 9 (24%) 2 (25%) 1,000
rétinopathie 14 (38%) 4 (50%) 0,694
* variables continues : moyenne ± écart-type et variables dichotomiques : n (¾)
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4.2.2. Courbes de CGMS
Le port du CGMS a permis l’enregistrement de 835,72 +1- 52,60 données en moyenne
par personne soit un enregistrement moyen de 69,65 heures. La moyenne des glycémies
enregistrées était de 9,05 +/- 1,84 mmol/Ï. L’étendue moyenne des glycémies était de
16,69 +1- 2,48 mmol/t. La corrélation moyenne entre les glycémies capillaires faites
simultanément avec celles de l’appareil était de 0,92 +/- 0.08.
En moyenne ces sujets ont éprouvé 5,18 +/- 3,09 hypoglycémies pour une durée
moyenne de 7,28 +/- 6,00 heures soit 10% du temps d’enregistrement. Le nombre
d’hyperglycémies a été de 8,70 +/- 2,88 en moyenne par personne et la durée moyenne
de 42,88 +/- 11,67 heures soit 61% du temps d’enregistrement. Le temps écoulé avec
une glycémie entre 4 mmol/Ï et 7 mrnol/! était en moyenne de 19,74 +/- 8,89 heures soit
28% du temps d’enregistrement.
On comptait 6 individus (16%) qui avaient un profil de glycémies identique pour les 3
jours, 28 individus pour les deux jours (76%) et 3 individus (8%) qui n’avaient aucune
journée comparable.
Le nombre de personnes ayant présenté une hypoglycémie nocturne pendant
l’enregistrement de l’appareil était de 21 personnes soit 56% de cette population, dont la
durée moyenne passée en hypoglycémie pendant la nuit était de 4,69 heures. Seulement
4 (19%) personnes ont ressenti toutes leurs hypoglycémies nocturnes et 2 (10%) en ont
ressenti quelques-unes. On a dénombré 15 personnes (71%) qui n’ont décelé aucune
hypoglycémie nocturne. La durée moyenne des gens en hypoglycémie nocturne qui les
reconnaissaient était de 2,96 heures et de 5,38 heures pour ceux qui n’avaient pas de
symptômes.
Les données de l’enregistrement entre le groupe inclus et exclus ont été analysées. Les
seules données statistiquement significatives étaient : moyenne des glycémies
enregistrées et la durée avec des glycémies normales (voir tableau 9 ci-dessous).
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Tableau 9 : Comparaison des données du CGMS entre les individus inclus et exclus
inclus exclus P
Nombre de données 835,72 +1- 52,60 805,57 +1- 97,42 0,194
Moyenne (rnmol/l) 9,05 +/- 1,84 11,44 +7- 2,35 0,004
Écart-type 3,87 +/- 0,94 4,49 +/- 0,9$ 0,123
corrélation 0,92 +/- 0,0$ 0,8$ +7- 0,11 0,261
Étendue (mmol/Ï) 16,69 +7- 2,4$ 17,47 +/- 2,17 0,436
Nombre 5,1$ +7- 3,09 3,71 +/- 3,04 0,252
hypoglycémies
Durée 7,28 +7- 6,00 4,67 +7- 5,3 1 0,287
hypoglycémie
(heures)
Nombre 8,70 +7- 2,88 6,71 +7- 1,98 0,088
hyperglycémies
Durée 42,8$ +/- 11,67 52,09 +7- 12,84 0,067
hyperglycémie
(heures)
Durée avec 19,74 +7- 8,89 10,38 +/- 4,90 0,010
glycémies normales
(heures)
* variables continues moyenne +/- écart-type et variables dichotomiques t n (%)
4.2.3. Évolution du contrôle
Le contrôle du diabète mesuré par l’KbAlc ne s’est pas amélioré 3 et 6 mois après
l’utilisation de l’appareil. En effet la moyenne de 1’HbAlc au temps O était de 7,55% et
de 7,69% 3 mois après l’utilisation de l’appareil
(p
0,364) et 6 mois plus tard la
moyenne était de 7,68% (p 0,261).
Les analyses univariées entre les valeurs de l’HbAlc aux temps 0, 3 et 6 mois ont été
effectuées pour les mêmes variables que dans le volet randomisé. Les seules données
statistiquement significatives sont : HbAlc 6 mois et maladie vasculaire, HbAlc 3 mois
et critères d’inclusion, HbAlc O et critères d’inclusion.
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4.2.4. Recommandations et suivi
Il y a eu $6 recommandations en tout pour une moyenne de 2,32 recommandations par
participant. Au total 57 recommandations ont été suivies soit 66%. Dans les
recommandations diverses on retrouvait 3 recommandations de débuter un analogue de
l’insuline lente (2/3 suivies), 2 recommandations de passer de l’insuline régulière à
l’insuline ultrarapide (1/2 suivie), 1 recommandation d’augmenter le nombre
d’injections à 4 par jour (suivie), 1 d’ajouter une dose le midi (refusée), 1 de modifier la
dose à l’exercice (suivie), 1 d’éviter de donner des doses supplémentaires d’insuline
ultrarapide entre les repas (suivie), 1 de débuter de la metforrnin (suivie) (voir tableau 10
ci-dessous).
Tableau 10 : Recommandations suite au port du CGMS et observance
Nombre dc fois recommandée N (%) de suivi
Tests la nuit 6 2 (33%)
Tests 2 heures après repas 5 1 (20%)
Modifier la collation du 5 3 (60%)
coucher
Modifier les doses insulines 23 14 (6 1%)
préprandiales
Modifier l’insuline basale du 1 1 9 (81%)
matin
Modifier l’insuline basale du 22 17 (77%)
coucher
Modifier le calcul des glucides 1 1 (100%)
divers 10 7 (70%)
total $3 54 (65%)
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Trois participants n’ont eu aucune recommandation après l’enregistrement. Un
participant n’est pas venu à la visite de 2 semaines et a été exclu de ce calcul. Pour les
33 autres, $3 recommandations ont été faites pour une moyenne de 2,51
recommandations par personne. Parmi ces $3 recommandations, 56 (66%) consistaient à
modifier les doses d’insuline du même plan de traitement et ces recommandations ont
été suivies à 71% et 27 (31%) consistaient à modifier des habitudes de vie (plus de
glycémies capillaires, plus d’injections d’insuline, calculer les glucides, ajout ou
modification de la médication) et ces recommandations ont été suivies à 52% (voir
tableau 10 p 66).
En conclusion, avec les résultats du volet complémentaire, soit la partie rétrospective, on
constate, tout comme dans le volet principal, qu’il n’y a pas eu de changement dans le
contrôle du diabète avec l’utilisation du CGMS.
5. Discussion
69
5.1. Amélioration du contrôle
Les 2 volets de l’étude n’ont pu démontrer une diminution de l’HbAlc après 3 jours
d’utilisation du CGMS. En fait, dans aucun des groupes on a remarqué une amélioration
du contrôle. Bien sûr il peut s’agir d’une erreur de type 2 compte tenu de la faible
puissance dans le volet randomisé.
Les moyennes de l’HbAlc des 2 volets étaient de 7,5%. Quand on voit la moyenne du
EDIC à 7,8% on doit réaliser que ce sont de bons résultats somme toute pour cette
clientèle. Il n’est peut-être pas possible d’améliorer le contrôle du diabète sans trop
augmenter le risque d’hypoglycémies sévères avec les types de traitement dont on
dispose actuellement dans ce groupe de diabétique. Une minorité utilisait une pompe à
insuline sous-cutanée en continu et peut-être qu’il aurait fallu opter pour cette thérapie
pour améliorer le contrôle mais un des buts de l’étude était de déterminer si on pouvait
améliorer le contrôle en modifiant seulement les doses d’insuline pour mieux cerner
l’effet thérapeutique du CGMS. De fait dans chacun des 2 volets, seulement un individu
a augmenté son nombre d’injections de 2 à 4.
Comparons ces résultats avec les 4 études randomisées retrouvées dans la littérature
mesurant l’amélioration du contrôle du diabète suite à l’utilisation du CGMS. Chico a
rapporté une étude faite chez des adultes avec un diabète de type 1, 75 personnes ont été
randomisées pour utiliser le CGMS ou non. La moyenne de l’HbAlc était de 8% pour le
groupe avec CGMS et de 8,3% pour le groupe contrôle. L’appareil a été utilisé pendant
3 jours seulement. Plusieurs individus ont modifié leur type de thérapie pendant l’étude,
en particulier pour la pompe à insuline sous-cutanée en continu, contrairement à notre
étude. Bien que les 2 groupes se sont améliorés pour atteindre une moyenne de l’HbAlc
plus près de notre moyenne de départ, soit 7,5% dans les 2 groupes, il n’y a pas eu de
différence entre les 2 groupes [83]. Une autre étude randomisée de 128 sujets, dont 105
ont terminé l’étude, n’a pas démontré de différence entre les deux groupes. L’HbAlc de
départ était de 9,1% pour atteindre 8,35% à la fin de l’étude, ce qui demeure supérieur à
la moyenne de notre étude. Ce groupe a eu 2 périodes d’ajustements de traitement après
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2 utilisations de 3 jours de CGMS contrairement à notre étude où l’utilisation n’a été que
de 3 jours [87]. Une étude de type chassé-croisé dans une clientèle pédiatrique
randomisant en CGMS ou non a démontré une différence significative de 0,4% de
l’HbAlc dans le groupe ayant utilisé le CGMS avec une HbAlc au départ de 7,7%.
Cependant l’appareil a été utilisé pendant 3 jours aux 2 semaines pour 3 mois. Il y avait
peu de changements de type de thérapie dans cette étude mais près de 50% utilisait une
pompe à insuline sous-cutanée en continu. Donc les différences avec notre étude sont
principalement le plus grand pourcentage de sujets utilisant une pompe à insuline sous-
cutanée en continu et le nombre de jours d’utilisation de l’appareil [86]. La dernière
étude randomisée rapportée par Chase regroupait 11 enfants avec un diabète de type 1. Il
y avait 5 individus qui ont utilisé l’appareil pendant 18 jours en 30 jours et la moyenne
est passée de 10% à 8,8% mais le changement n’était pas significatif de même que la
différence de l’HbAlc entre les 2 groupes [88]. Cette étude avait aussi un petit effectif et
n’a pu démontrer une différence entre les 2 groupes. Cependant les groupes ont diminué
leur HbAlc par rapport au début de l’étude mais n’ont pu atteindre une moyenne près de
celle de notre volet randomisé. Donc la majorité des études ont permis une amélioration
du contrôle de leurs sujets mais avec des HbAÏc qui demeuraient supérieures à celle de
notre volet randomisé. Par contre elles n’ont pu mettre en évidence un changement par
rapport à l’utilisation du CGMS sauf une qui a utilisé l’appareil plusieurs fois.
Pour ce qui est des études de cohorte qui ont mesuré la différence de contrôle après
l’utilisation du CGMS, les HbAlc au départ étaient entre 8,6% et 9,9% [74, 81, 82, 84,
85], nettement plus élevées que la moyenne de 7,5% de notre volet rétrospectif. La
moitié de ces études ont utilisé l’appareil pendant 3 jours. La majorité ont vu une
amélioration du contrôle du diabète de leurs sujets pendant l’étude mais plusieurs devis
permettaient des changements de type de traitement et d’autres ne mentionnaient pas
quels changements avaient été faits.
Dans notre volet randomisé, le groupe avec CGMS avait une tendance à avoir plus de
complications et un diabète de plus longue durée que le groupe contrôle, ce qui aurait pu
augmenter les difficultés à améliorer le contrôle. Ces différences entre les deux groupes
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n’étaient pas statistiquement significatives et il n’y a pas eu de lien entre les HbAlc et
les complications ou la durée du diabète dans cette étude. Pour ces raisons nous ne
pensons pas que ce facteur ait eu une influence importante dans les résultats.
Il est possible également qu’une seule utilisation de 3 jours n’ait pas été suffisante pour
permettre une amélioration du contrôle du diabète. Des études ont trouvé des
corrélations significatives entre les HbAlc et les moyennes de glycémies enregistrées
pendant 3 jours par le CGMS, laissant supposer qu’un enregistrement de 3 jours de
glycémies est représentatif de ce qui se passe pendant 3 mois. Cependant, ces
corrélations variaient entre 0,39 et 0,53 exception faite pour une étude de 10 patients où
la corrélation était de 0,93 [72-75] et il est possible que ce ne soit pas cliniquement
significatif (même si statistiquement significatif). Dans ce cas, des profils de 3 jours ne
seraient pas représentatifs à plus long terne, ce qui pourrait expliquer les difficultés à
améliorer le contrôle à 3 mois avec le CGMS utilisé pendant seulement 3 jours. Même
avec une utilisation répétée du CGMS, parmi 3 études randomisées qui ont utilisé
l’appareil ainsi, seulement une a pu démontrer un changement significatif à la fin de
l’étude des HbAlc [$6-8$]. Les résultats d’études de courtes durées décrivant
l’utilisation d’appareils qui permettent aux sujets d’avoir leurs résultats de glycémie en
temps réel laissent supposer que ceux-ci pourraient être plus efficaces pour
l’amélioration du contrôle du diabète que l’utilisation ultérieure des données
enregistrées par le CGMS [89, 91]. En 10 jours, avec l’utilisation d’un de ces appareils,
il y a eu une diminution de 21% du temps en hypoglycémie et de 23% du temps en
hyperglycémie [90].
Donc seule une étude randomisée avec un devis en chassé-croisé a permis une
amélioration du contrôle du diabète et ce en utilisant le CGMS de façon répétée et 50%
des sujets utilisaient une pompe à insuline sous-cutanée en continue. Les sujets de la
plupart des études de cohorte avaient un contrôle inférieur à notre population et ceci a pu
permettre une amélioration du contrôle plus facilement. Les modifications de types de
traitement faites dans plusieurs études rendent plus difficile l’interprétation de l’impact
de l’utilisation du CGMS pour l’amélioration du contrôle.
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5.2. Modification du comportement
Le volet randomisé n’a pas permis d’objectiver des changements de comportement ni
d’attitude face aux glycémies capillaires. Peu de questionnaires existent pour répondre
précisément à cette question. Un seul, le Diabetes Self-Care Activities questionnaire a
été retrouvé après l’élaboration du projet qui aurait eu l’avantage d’être validé mais il ne
comportait que 2 questions au niveau des glycémies capillaires et aucune sur l’attitude
face aux tâches à accomplir dans le suivi du diabète [100]. Le questionnaire qui a été
utilisé n’était pas validé pour s’assurer qu’il était en mesure de bien mesurer la
fréquence des glycémies capillaires faites et la perception des participants face à celles-
ci mais aussi de pouvoir mesurer les changements dans le temps de ces 2 paramètres.
Cependant quand on a évalué la validité interne de la fréquence des glycémies
capillaires, les résultats ont été très bien ce qui laisse supposer qu’à tout le moins la
fréquence des glycémies capillaires était bien évaluée. Ce questionnaire avait aussi
quelques similitudes avec celui du Diabetes Self-Care Activities questionnaire [1001.
Il est possible que le suivi était trop court pour pouvoir démontrer un changement de
comportement. En effet, si on se réfère au modèle tranthéorique de changement qui
comprend les phases de pré-contemplation, contemplation, préparation, action et
maintien, une seule étude a été répertoriée qui utilisait ce système et était en mesure
d’évaluer les changements de phase des sujets. La durée de l’étude était de I an. Pendant
cette période ils ont objectivé que 18% des sujets étaient passés à une phase de maintien
(soit le niveau souhaité) contre 70% qui n’ont pas progressé [39]. Au total la fréquence
des glycémies capillaires dans cette étude était de 1,4 par jour et a progressé à 1,6 par
jour ce qui demeure nettement moindre que les valeurs objectivées dans notre étude soit
3.5 par jour environ. Il est possible qu’en ayant utilisé le questionnaire de cette étude on
aurait pu trouver à tout le moins un changement dans l’attitude envers l’auto-contrôle
dans notre volet randomisé. Dans cette même étude, il y avait une augmentation de la
fréquence des glycémies capillaires et une diminution de l’HbAlC pour ceux qui
atteignaient la phase d’action. Dans notre volet randomisé, bien que 7 individus ont
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augmenté leur perception de l’importance de faire des glycémies capillaires, seulement 3
ont rapporté un changement de comportement dans leur questionnaire. Un individu
faisait nettement plus de tests en PC que tous les autres mais avait changé son
comportement pendant les semaines où il attendait sa randomisation. Il est donc difficile
de bien déterminer l’impact de l’appareil sur son comportement à la fin de l’étude. Il se
peut qu’il y ait eu une augmentation de la fréquence de ses glycémies capillaires par
rapport à quelques mois avant sa participation à ce projet de recherche plutôt que la
diminution de la fréquence observée.
Il est surprenant que le fait de découvrir des hypoglycémies nocturnes asymptornatiques
n’ait pas favorisé une augmentation de la fréquence des glycémies capillaires la nuit, à
tout le moins pour exclure qu’il s’agissait vraiment d’hypoglycémies, sauf pour un
individu. En effet certaines études questionnent sérieusement la précision du CGMS
dans l’hypoglycémie [59-61]. Cette constatation de non changement de comportement
suite à l’observation des hypoglycémies nocturnes pose de sérieux doute sur le potentiel
de cet appareil à induire des changements de comportement. Cette donnée ne repose que
sur 4 individus mais seulement un panTli ceux-ci a modifié son comportement suite à
cette découverte. Les appareils qui donnent les valeurs en temps réel auraient
probablement eu plus d’impact avec leurs alarmes d’hypoglycémie qui obligent un peu
plus à une action et rendent plus concrète la situation.
Donc nous n’avons pu mettre en évidence de changement de comportement suite à
l’utilisation du CGMS. Possiblement que notre questionnaire ne nous le permettait pas
ou que la durée de l’étude était trop courte. Encore une fois, le fait qu’il n’y est eu qu’un
individu qui modifie son comportement suite à la découverte d’hypoglycémies




5.3.1. Types de recommandations
Ajuster des doses d’insuline en fonction de profils glycémiques est une réalité nouvelle
pour le médecin et le patient. Bien qu’il ne s’agissait pas des premiers profils utilisés
dans notre milieu, il n’est pas exclu que les ajustements n’ont pas été faits de façon
optimale. Tous les ajustements des doses d’insuline ont été prescrits par le même
médecin. Il n’y a pas d’études qui comparent les ajustements suggérés par des médecins
différents pour un même profil et journal alimentaire. Une façon indirecte est de
comparer les recommandations faites après l’utilisation du CGMS dans les autres
études. On se souviendra que dans notre étude, volet randomisé, il y a eu 2,37
recommandations par personne dans le groupe avec CGMS contre 1,75 recommandation
dans le groupe contrôle dont deux pour des changements de la collation au coucher.
Dans le volet rétrospectif de notre étude, il y a eu une moyenne de 2,44
recommandations par personne dont 5 pour des changements de la collation au coucher.
Une étude qui a très bien rapporté les changements suggérés après l’utilisation du
CGMS est celle de Kaufnian [81]. Dans cette étude, il y a eu 3,3 recommandations par
sujet. Pour 47 personnes dont l’HbAlc au départ était de 8,6%, le CGMS a été utilisé
pendant 3 jours et on a noté que 70% ont eu des changements d’insuline rapide, 85% des
changements d’insuline basale, 30% des changements de l’échelle de correction, 30%
des changements de correction des hypoglycémies, 50% des changements en fonction
du phénomène de Dawn (augmentation de la glycémie en fin de nuit secondaire à
l’augmentation des hormones de croissance et du cortisol à ces heures) et moins de 15%
des changements pour des recommandations diététiques. Comparativement à notre
milieu il y a eu plus de suggestions pour les corrections d’hypoglycémies, les
ajustements des échelles d’insuline rapide et le phénomène de Dawn. Les autres
suggestions semblaient similaires. En effet, dans notre volet rétrospectif, 62% des sujets
ont eu des modifications pour la dose d’insuline rapide, 90% des sujets ont eu des
modifications pour la dose d’insuline lente. Il y a eu 13% des sujets qui ont eu comme
recommandation de faire des modifications de leur collation au coucher ce qui peut, en
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partie seulement, faire partie des recommandations pour le phénomène de Dawn. Une
autre étude a bien rapporté les changements faits mais comme il y avait beaucoup de
changements de type de thérapie elle est moins comparable à notre volet rétrospectif
[$2]. Une autre étude de 9 patients rapportée par Bode, dont l’HbAlc de départ était de
9,9%, a décrit aussi des changements fréquents pour les insulines basales et rapides mais
aussi pour 56% des ajustements d’échelle d’insuline rapide et 67% des corrections
d’hypoglycémie [$5]. Il y a possiblement eu dans notre étude un manque au niveau de
l’ajustement des corrections des hypoglycémies et des échelles d’insuline rapide.
Cependant il faut noter que les HbAlc de ces études étaient supérieures à notre
population et donc possiblement que nos sujets ne nécessitaient pas ce type
d’ajustement. Dans l’étude de Chase, il y avait une augmentation significative des
recommandations dans le groupe avec CGMS par rapport au groupe contrôle. Dans
notre volet randomisé, il y avait une tendance à avoir plus de recommandations dans le
groupe avec CGMS [$8].
De façon générale, les recommandations suite à l’analyse des données du CGMS étaient
similaires dans notre étude que dans la littérature sauf possiblement pour les corrections
des hypoglycémies et les ajustements d’échelle d’insuline rapide.
5.3.2 Suivi des recommandations
Peu d’études ont évalué le suivi des recommandations faites suite à l’utilisation du
CGMS. Une étude a documenté une observance de 10% pour faire 8 glycémies
capillaires par jour [75]. Dans notre étude, on a de 50% à 66% d’observance. Aucune
étude n’a fait mention si les recommandations faites suite au CGMS ont été ou n’ont pas
été suivies. Il y avait une association entre le pourcentage de suivi et l’HbAlc au temps
o dans le volet randomisé ce qui est une erreur de type Ï puisque l’effet de ces
recommandations ne pouvait être perceptible que sur les HbAlc à 3 et à 6 mois ce qui
n’était pas le cas. Cette association peut aussi refléter un biais car les gens qui étaient
plus enclins à suivre les recommandations pouvaient être en général plus compliants et
donc obtenir un meilleur contrôle. Si ceci avait été le cas on se serait attendu à ce que la
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même association soit présente dans le volet rétrospectif, ce qui n’était pas le cas. Cette
étude ne pouvait déterminer quels facteurs font en sorte qu’une recommandation ait plus
de chance d’être suivie. De plus le nombre de recommandations en une seule visite était
peut-être trop important. Peut-être aurait-il été plus efficace de se limiter à une ou deux
recommandations qui semblaient les plus importantes.
5.4. Généralités
Il n’y avait pas de différence entre les individus qui ont été inclus comparativement à
ceux qui ont été exclus dans le volet randomisé ce qui aurait pu illustrer un biais de
sélection en faveur par exemple d’avoir sélectionné des sujets avec un diabète mieux
contrôlé au préalable et donc plus difficile à améliorer. Cependant ceci n’exclut pas ce
biais puisqu’il s’agissait de patients qui prenaient 4 injections d’insuline par jour pour la
plupart et qui faisaient en moyenne presque 4 glycémies capillaires par jour et qui
étaient suivis en spécialité. Plusieurs avaient participé à des programmes de formation
en diabète et la consultation de leur profil glycémique n’a peut-être pas ajouté beaucoup
de connaissances requises pour pouvoir mieux contrôler leur diabète comparativement à
des personnes moins bien informées au sujet de leur maladie. Il n’y avait pas de
différence entre les 3 individus qui n’avaient pas eu de forme d’enseignement autre que
des visites médicales contrairement à ceux qui avaient suivi des programmes de
formation en diabète pour le contrôle, le nombre de glycémies capillaires faites ni
l’observance aux recommandations. Malgré tous ces éléments indiquant une
participation active à leur traitement du diabète, seulement 50% des recommandations
ont été suivies.
Dans le volet rétrospectif, il n’y avait pas de différence non plus entre ceux qui n’ont pas
fait des contrôles de l’HbAlc après avoir utilisé l’appareil et ceux qui ont continué à
faire des contrôles de l’HbAlc à la suite de l’utilisation du CGMS pour les
caractéristiques de base sauf pour l’utilisation du calcul des glucides. Cependant les
courbes enregistrées par l’appareil des individus qui n’ont pas fait leurs prises de sang
jusqu’à 6 mois plus tard, démontraient une tendance à plus d’excursions glycémiques,
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avec une durée à l’intérieur des glycémies normales moindre et une moyenne des
glycémies enregistrées supérieures même si les HbAlc étaient comparables. Cette
différence pourrait être attribuable au fait que le groupe exclu utilisait moins le calcul
des glucides. On pourrait aussi supposer qu’une moins bonne observance puisse
entraîner plus d’excursions glycémiques. L’autre explication qui ne peut être vérifiée par
cette étude est que le fait de voir des courbes très perturbées puissent avoir un impact
négatif de découragement chez certaines personnes et ainsi diminuer leur observance au
traitement à la suite de son utilisation.
Comme pour les autres études, le CGMS a été utilisé adéquatement par les participants
de notre étude, avec une bonne corrélation entre les glycémies capillaires et les
glycémies enregistrées par l’appareil. La durée de l’enregistrement a été adéquate [42,
43, 47, 51]. Comme d’autres études, même si les HbAlc étaient de 7,5%, nous
retrouvons aussi de longues périodes d’hyperglycémies et un haut pourcentage
d’hypoglycémies nocturnes [57, 84-86]. Cette étude ne peut confirmer si ces
hypoglycémies nocturnes étaient réelles ou non. Ces observations s’appliquent aux 2
volets de l’étude.
Dans le volet rétrospectif, il y avait une relation statistiquement significative entre les
critères d’inclusion et l’HbAlc aux temps O et 3 mois ainsi qu’entre l’HbAlc à 6 mois et
la présence de maladie vasculaire. Pour ce qui est des critères d’inclusion, cette relation
est probablement réelle puisque par définition ceux qui avaient plus de 7,5% de l’HbAlc
étaient recrutés dans ce même critère d’inclusion alors que les autres individus étaient
recrutés selon des critères d’inclusion comportant des problèmes d’hypoglycémies. Les
individus recrutés en fonction des critères d’inclusion autres que celui qui nécessitait
une HbAlc supérieure à 7,5% avaient donc possiblernent des HbAlc plus basses que les
individus recrutés par le critère de HbAÏc supérieure à 7,5%. Le fait que cette
association se répète pour deux HbAlc rend ce résultat plus robuste. Cette valeur de
7,5% est arbitraire et discutable. Bien qu’elle ne représente pas le 7% officiel du seuil de
contrôle adéquat, ce seuil a été désigné dans cette étude comme étant celui où une
intervention énergique est tentée en clinique pour améliorer le contrôle chez un individu
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qui prend déjà 4 injections d’insuline par jour avec pour la plupart un diabète de type 1.
Comme ce critère d’inclusion n’était pas obligatoire il influence probablement peu les
résultats. Pour l’association avec la maladie vasculaire, il est possible que ce soit une
association réelle puisque la maladie vasculaire est associée à un diabète de plus longue
durée et que le contrôle se détériore avec le temps [2]. Cependant il est difficile
d’expliquer pourquoi cette relation ne se répète pas à d’autres temps ou dans le volet
randomisé ni pourquoi on ne retrouve pas d’association avec d’autres critères tels que la
durée du diabète, la durée de l’insulinothérapie ou la présence d’autres complications.
Ces associations ne sont pas retrouvées probablement par un manque de puissance pour
mettre en évidence ces relations.
5.5. Points forts et points faibles
Les forces de l’étude sont qu’il y avait un volet randomisé chez des adultes et qu’il y a
peu d’études semblables publiées. Le fait d’évaluer l’observance du suivi des
recommandations, donnée importante pour bien déceler l’impact de l’appareil, est un
autre point innovateur par rapport aux études retrouvées. Il est possible que si
l’observance avait été supérieure il y aurait eu une plus grande différence dans les
HbAlc. De plus si les résultats avaient été plus concluants la reproductibilité en pratique
aurait été simple puisque cette étude reflétait la pratique courante. Le devis des 2 volets,
en évitant des changements de type d’insulinothérapie, permettait de mieux cerner
l’impact de l’utilisation du CGMS contrairement à d’autres études qui ont modifié le
traitement avec des types d’insulinothérapie déjà prouvés plus efficaces que ceux
employés avant l’utilisation du CGMS.
Les limites de l’étude consistent, comme on l’a mentionné, au faible effectif ce qui a pu
contribuer au résultat neutre. Il peut s’agir d’une erreur de type 2 compte tenu de la
faible puissance dans le volet randomisé. La puissance de l’étude est de environ 0,4 en
considérant une différence de 0,5% de valeur de HbA1 e significative. Cette valeur a été
choisie car c’est la valeur minimale souvent acceptée pour considérer une médication
efficace. En fait il aurait fallu 142 sujets dans chaque groupe pour pouvoir démontrer
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une différence de HbAlc de 0,5% avec une erreur alpha de 0,05 et une puissance de
0,80. Les calculs ont été effectués avec une valeur de la déviation standard de 1,5. Cette
valeur a été extrapolée du DCCT et du UKPDS qui était de 1,7 et I ,5 respectivement. Il
n’était pas possible de recruter autant de personnes à l’intérieur de notre seule clinique et
une association avec d’autres centres auraient été nécessaire. Pour le volet rétrospectif,
la puissance est de 0,60. Le fait que les 2 volets de notre étude en soient arrivés aux
mêmes résultats vient renforcer les résultats du volet randomisé qui avait un petit
effectif. Il est vrai cependant que 43% des effectifs du volet rétrospectif étaient
constitués des sujets du volet randomisé ce qui a pu contribuer à obtenir les mêmes
résultats. Il se peut qu’il n’y avait réellement pas de différence.
Seulement 42% des gens approchés pour l’étude ont accepté d’y participer. Le fait que
le médecin qui randomisait était le médecin traitant et le seul spécialiste de la région
posait un problème d’éthique et a probablement nuit au recrutement. Compte tenu que
cette étude se voulait aussi un reflet de la pratique courante, un CGMS n’a pas été répété
quelques mois après cette étude. Un deuxième CGMS aurait permis de faire des
comparaisons au niveau des excursions glycémiques, car même si l’HbAlc est
demeurée la même cela ne signifie pas qu’il n’y ait eu aucune amélioration du contrôle
glycémique. Il se peut qu’il y avait moins d’épisodes d’hypoglycémie et
d’hyperglycémie tout en maintenant la même valeur de l’HbAI e. Le fait d’avoir inclus
des individus présentant des hypoglycémies avec des valeurs d’HbAlc inférieures à 7%
peut avoir neutralisé l’effet de l’amélioration des valeurs d’HbAlc des autres sujets. De
plus un encadrement plus serré ou du personnel attitré à cette fonction aurait été
nécessaire pour optimaliser la disponibilité de toutes les données. Finalement l’analyse
des résultats a trop tardé à la fin de L’étude car déjà des études sont publiées avec des
appareils qui donnent accès aux glycémies en temps réel.
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Bref les causes possibles des résultats négatifs sont:
- La faible puissance de l’étude due au petit effectif
- L’utilisation pendant 3 jours seulement du CGMS
- Le paramètre utilisé de la valeur de l’HbAl c plutôt que des paramètres
d’excursions glycérniques ou de durée en hypoglycémie ou en hyperglycémie
- L’inclusion de sujets avec des valeurs d’ HbAlc déjà optimales
- L’ajustement du traitement suite aux résultats du CGMS peut avoir été sous-
optimal
- La durée de l’étude possiblement courte pour des changements de comportement
- Le paramètre utilisé pour mesurer ces changements de comportement soit le
questionnaire
Possiblement, nonobstant toute ces causes, que le CGMS utilisé pendant 3 jours
n’entraîne pas de changements des paramètres étudiés dans cette étude pour des
personnes diabétiques ayant comme traitement 4 injections d’insuline sous-cutanée par
jour.
5.6. Implications cliniques
L’implication clinique de notre étude consiste principalement à l’observation de la faible
observance des recommandations faites pour des changements de doses d’insuline ou
d’habitude de vie ayant un impact sur le contrôle du diabète. Des techniques pour
améliorer l’observance s’impose. De plus l’évaluation de la concordance entre des
médecins différents pour ajuster les doses d’insuline serait non seulement intéressante
mais pourrait mettre en relief différentes stratégies d’ajustement et améliorer l’efficacité
des praticiens. Pour ce qui est de l’utilisation du CGMS une seule utilisation est
probablement insuffisante pour améliorer le contrôle du diabète en ne modifiant que les
doses d’insuline et non la thérapie. Son utilisation pour mettre en lumière des
hypoglycémies nocturnes peut être utile, seulement si elle est accompagnée de
glycémies capillaires nocturnes pour prouver qu’il y a bel et bien hypoglycémies
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nocturnes et pour en faire à la suite pour s’assurer que les changements apportés ont
corrigé cette situation qui comporte des risques importants. Dans cette étude cependant
il n’y a pas eu d’augmentation des glycémies capillaires faites la nuit suite à la
découverte des hypoglycémies nocturnes sauf pour un sujet. Les appareils qui donnent
accès aux glycémies en temps réel sont beaucoup plus prometteurs pour modifier le
contrôle du diabète.
En résumé les résultats de cette étude concordent avec les résultats d’autres études. En
effet d’autres études avec utilisation unique du CGMS n’ont pas trouvé de différence
dans les HbAlc suite à des modifications des doses d’insuline à l’aide des glycémies
capillaires comparativement à l’aide des données du CGMS. Ce qui la diffère des autres
études cependant c’est la non amélioration du contrôle du diabète dans les groupes par
rapport au début de l’étude. Comme peu d’études avaient une moyenne de l’HbAlc
comparable à notre étude, le contrôle de base est probablement un facteur important.
6. Conclusion
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Cette étude n’a pu démontrer un impact clinique suite à l’utilisation du CGMS. Plusieurs
facteurs peuvent expliquer ce résultat. La faible taille des effectifs peut avoir produit une
erreur de type II et empêcher de discerner une différence entre les 2 groupes. Le contrôle
relativement acceptable de ce groupe rendait plus difficile une diminution significative
de Ï’HbAlc. Bien que le contrôle n’ait pas été amélioré, il se peut que les excursions
glycémiques suite à l’utilisation du CGMS soient moindres par rapport au début de
l’étude. L’observance des recommandations d’environ 50% peut aussi avoir eu un
impact pour empêcher une amélioration du contrôle du diabète dans les différents
groupes. Les modifications des doses d’insuline n’ont peut-être pas été optimales.
L’utilisation pendant seulement trois jours est possiblement non représentative du profil
à long terme et donc insuffisante pour assurer une amélioration du contrôle.
Il importe de développer des méthodes pour améliorer l’observance au traitement et il
serait intéressant de voir si des médecins différents ont des stratégies différentes
d’ajustement du traitement du diabète en fonction du profil glycémique. Enfin, les
appareils qui mesurent les glycémies en temps réel seront possiblernent plus efficaces
pour améliorer le traitement du diabète.
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